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Product Description
3M™ Clinpro™ Clear fluoride treatment is a 2.1% sodium fluoride, water-based coating that is applied topically to enamel
and dentin for the treatment of hypersensitive teeth. Clinpro Clear fluoride treatment contains 9,500 ppm fluoride as well as
added calcium, phosphate and xylitol. This product is supplied in unit-dose L-Pop™ packages containing 0.5 ml (0.5 grams) of
fluoride coating.

Intended Use
Fluoridated tooth coating.

Indications for Use
Clinpro Clear fluoride treatment is indicated for the treatment of hypersensitive teeth.

Contraindications
None known.

Intended Users
Educated dental professionals, i.e. general dentists, assistants/hygienists, who have theoretical and practical knowledge on usage of
dental products.

Intended Patient Population
Intended patient population includes children, teens and adults as recommended by a dentist unless the patient condition, such as a
known allergy to the device limits the use.

Clinical benefit
Treatment of tooth hypersensitivity.

Precautions and Warnings
For Patients
Discontinue use of other prescriptive fluoride preparations (i.e. gels, rinses) for 24 hours following Clinpro Clear fluoride
treatment application.

For Dental Personnel
Avoid use in patients that may have known hypersensitivity to the product or its ingredients. To limit ingestion, use only enough
product to form a thin coating on the desired treatment area.

3M Safety Data Sheet (SDS)/Safety Information Sheet (SIS) can be obtained from www.3M.com or contact your local subsidiary.

Instructions for Use
General application instructions:
1. For best results, teeth should be clean and free of excess saliva prior to application.

2. Press the single-use L-Pop™ package by using the thumb and index finger to completely squeeze the product out of the
reservoir and into the attached dispensing well.

3. Remove the applicator brush from the packaging by gently pulling the handle.

4. Using the applicator brush, apply the product to the teeth. Reload the brush as needed. It is not necessary to use all the product
provided. Use enough product to form a coating on the desired treatment area.

5. After application, do not rinse. You may see a clear coating on the teeth.

6. The fluoride coating will gradually wear away. To achieve the maximum benefit, please instruct the patient to avoid food,
beverages, and oral rinses for at least 15 minutes after application.

Storage Conditions
This product is designed to be stored and used at room temperature. Shelf life at room temperature is 24 months. Ambient
temperatures routinely higher than 27°C/80°F, or lower than 10°C/50°F, may reduce shelf life. Do not freeze or expose to extreme
heat. See outer package for expiration date.

Handling after Use
This product is for single use only. Properly dispose of used or contaminated product to avoid health risks due to improper handling.

Ingredients
Sweetener, sodium fluoride, polyacrylic acid, phosphate salt, buffer

SDS and Disposal
See the Safety Data Sheet/Safety Information Sheet (available at www.3M.com or contact your local subsidiary) for disposal and
ingredient information.

To be disposed in accordance with the local or regional regulations.

Please pay special attention to the disposal of contaminated waste to avoid health risks due to improper handling.

Customer Information
Please report a serious incident occurring in relation to the device to 3M and the local competent authority (EU) or local
regulatory authority.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Trademark and Patent Information
Trademark statement: 3M, Clinpro, L-Pop are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH.

Patent statement: Patented. See 3M.com/patents

Symbol Glossary

Symbol Title Symbol Description and Reference

Manufacturer Indicates the medical device manufacturer. Source: ISO
15223, 5.1.1

Authorized Representative in
European Community / European
Union

Indicates the authorized representative in the European
Community / European Union. Source: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EU, and/or 2014/30/EU

Date of manufacture Indicates the date when the medical device was
manufactured. Source: ISO 15223, 5.1.3

Use-by date Indicates the date after which the medical device is not to
be used. Source: ISO 15223, 5.1.4

Batch code Indicates the manufacturer's batch code so that the batch
or lot can be identified. Source: ISO 15223, 5.1.5

Catalogue number Indicates the manufacturer's catalogue number so that the
medical device can be identified. Source: ISO 15223, 5.1.6

Temperature limit Indicates the temperature limits to which the medical device
can be safely exposed. Source: ISO 15223, 5.3.7

Do not re-use Indicates a medical device that is intended for one single
use only. Source: ISO 15223, 5.4.2

Consult instructions for use or
consult electronic instructions for
use

Indicates the need for the user to consult the instructions for
use. Source: ISO 15223, 5.4.3

Medical Device Indicates the item is a medical device. Source: ISO 15223,
5.7.7

Unique device identifier Indicates a carrier that contains unique device identifier
information. Source: ISO 15223, 5.7.10

Importer Indicates the entity importing the medical device into the
locale. Source: ISO 15223, 5.1.8

UKCA Mark Indicates conformity to all applicable regulations and/or
directives in the United Kingdom (UK), for products placed
on the market in Great Britain (GB).

Swiss Authorised Representative Indicates the authorised representative in Switzerland.
Source: Swissmedic.ch

CE Mark Indicates conformity to all applicable European Union
Medical Device Regulations and Directives.

Green Dot Indicates a financial contribution to national packaging
recovery company per European Directive No. 94/62
and corresponding national law. Packaging Recovery
Organization Europe.

Non-corrugated fiberboard Indicates product packaging is made of non-corrugated
fiberboard. Official Journal of the EC; Commission Decision
(97/129/EC)

Unit dose L-Pop™ Indicates unit-dose L-Pop™

For more information, see HCBGregulatory.3M.com

CDEUTSCH

Produktbeschreibung
3M™ Clinpro™ Clear Fluorid ist ein wasserbasiertes Gel mit 2,1 % Natriumfluorid, das zur Behandlung überempfindlicher Zähne
topisch auf Zahnschmelz und Dentin aufgebracht wird. Clinpro Clear Fluorid enthält 9.500 ppm Fluorid sowie Zusätze von Calcium,
Phosphat und Xylitol. Das Produkt ist in L-Pop™ Einzelverpackungen á 0,5 ml (0,5 g) Fluoridgel erhältlich.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Fluoridierter Zahnlack.

Indikationen
Clinpro Clear Fluorid ist für die Behandlung überempfindlicher Zähne indiziert.

Kontraindikationen
Keine bekannt.

Vorgesehene Anwender
Ausgebildetes zahnmedizinisches Fachpersonal, d. h. Zahnärzte, Zahnmedizinische Fachangestellte/Dentalhygieniker/
Zahnmedizinische Prophylaxeassistenten, die über theoretische und praktische Kenntnisse in der Anwendung von
Dentalprodukten verfügen.

Vorgesehene Patientenpopulation
Die vorgesehene Patientenpopulation umfasst Kinder, Jugendliche und Erwachsene, bei denen das Produkt auf Anraten eines
Zahnarztes eingesetzt wird, es sei denn, der Zustand des Patienten, wie z. B. eine bekannte Allergie gegen das Produkt, schränkt die
Anwendung ein.

Klinischer Nutzen
Behandlung überempfindlicher Zähne.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen
Für Patienten
Andere verwendete Fluoridpräparate (z. B. Gele, Spülungen) sind für 24 Stunden nach dem Aufbringen des Clinpro Clear
Fluorid abzusetzen.

Für zahnmedizinisches Fachpersonal
Nicht bei Patienten anwenden, bei denen eine bekannte Überempfindlichkeit gegenüber dem Produkt oder seinen Inhaltsstoffen
vorliegen kann. Um ein ungewolltes Verschlucken zu minimieren, nur so viel Produkt auf die zu behandelnden Flächen auftragen,
dass sich eine dünne Schicht bildet.

Das 3M Sicherheitsdatenblatt (SDB)/Sicherheitsinformationsblatt (SIS) erhalten Sie unter www.3M.com oder bei Ihrer Niederlassung
vor Ort.

Gebrauchsanweisung
Allgemeine Anwendungshinweise:
1. Für ein optimales Ergebnis müssen die Zähne vor der Behandlung sauber und frei von überschüssigem Speichel sein.

2. Die L-Pop™ Einzelverpackung mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, um das Produkt vollständig aus der Kammer
heraus und in den zugehörigen Zwischenbehälter zu drücken.

3. Applikationsbürste durch sanftes Ziehen am Griff aus der Verpackung nehmen.

4. Das Produkt mit der Applikationsbürste auf die Zähne auftragen. Bei Bedarf wiederholt Produkt mit der Bürste aufnehmen. Der
Inhalt der Einzelverpackung muss nicht unbedingt ganz aufgebraucht werden. Eine ausreichende Menge verwenden, um das
Produkt vollflächig auf den Behandlungsbereich aufzutragen.

5. Nach dem Auftragen nicht ausspülen. Möglicherweise ist eine klare Beschichtung auf den Zähnen sichtbar.

6. Die Fluoridbeschichtung trägt sich mit der Zeit ab. Für einen optimalen Behandlungsnutzen Patienten anweisen, für einen
Zeitraum von 15 Minuten nach der Behandlung nichts zu essen, zu trinken und keine Mundspülung zu machen.

Lagerbedingungen
Das Produkt sollte bei Raumtemperatur verwendet und gelagert werden. Die Haltbarkeit beträgt bei Raumtemperatur 24 Monate.
Umgebungstemperaturen, die häufig 27 °C/80 °F über- oder 10 °C/50 °F unterschreiten, können die Haltbarkeit beeinträchtigen.
Nicht einfrieren oder sehr hohen Temperaturen aussetzen. Haltbarkeitsdatum siehe Umverpackung.

Handhabung nach Gebrauch
Dieses Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Gebrauchtes oder verunreinigtes Produkt ordnungsgemäß entsorgen,
um Gesundheitsrisiken durch unsachgemäße Handhabung zu vermeiden.

Inhaltsstoffe
Süßungsmittel, Natriumfluorid, Polyacrylsäure, Phosphatsalz, Puffer

SDB und Entsorgung
Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt/Sicherheitsinformationsblatt, welches Sie unter www.3M.com abrufen oder bei Ihrer
Niederlassung vor Ort anfordern können, um mehr über die Entsorgung und Inhaltsstoffe zu erfahren.

Gemäß den örtlichen oder regionalen Vorschriften zu entsorgen.

Bitte achten Sie besonders auf die Entsorgung kontaminierter Abfälle, um Gesundheitsrisiken durch unsachgemäße Handhabung
zu vermeiden.

Kundeninformation
Bitte melden Sie schwere Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt an 3M und die örtlich zuständige Behörde (EU) oder
lokale Regulierungsbehörde.

Niemand ist berechtigt, Auskünfte zu geben, die von den Angaben in dieser Anleitung abweichen.

Glossar der Symbole

Symboltitel Symbol Beschreibung und Referenz

Hersteller Kennzeichnet den Hersteller
des Medizinproduktes. Quelle:
ISO 15223, 5.1.1

Bevollmächtigter
Vertreter in der
Europäischen
Gemeinschaft/
Europäischen Union

Zeigt den bevollmächtigten
Vertreter in der Europäischen
Gemeinschaft/Europäischen Union
an. Quelle: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EU und/oder 2014/30/EU

Herstellungsdatum Zeigt das Datum an, an dem das
Medizinprodukt hergestellt wurde.
ISO 15223, 5.1.3

Verwendbar bis Zeigt das Datum an, nach dem
das Medizinprodukt nicht mehr
verwendet werden darf. ISO
15223, 5.1.4

Fertigungslosnummer,
Charge

Kennzeichnet die
Chargenbezeichnung des
Herstellers, sodass das Los oder
die Charge identifiziert werden
kann. Quelle: ISO 15223, 5.1.5

Artikelnummer Kennzeichnet die Artikelnummer
des Herstellers, sodass das
Medizinprodukt identifiziert werden
kann. Quelle: ISO 15223, 5.1.6

Temperaturlimit Bezeichnet werden die
Temperaturgrenzwerte, denen das
Medizinprodukt sicher ausgesetzt
werden kann. ISO 15223, 5.3.7

Nicht
wiederverwenden

Kennzeichnet ein Medizinprodukt,
das nur zu einem einmaligen
Gebrauch vorgesehen ist. Quelle:
ISO 15223, 5.4.2

Gebrauchsanweisung
in Papier- oder
elektronischer Form
beachten

Verweist auf die Notwendigkeit
für den Anwender, die
Gebrauchsanweisung zu Rate zu
ziehen. Quelle: ISO 15223, 5.4.3

Medizinprodukt Zeigt an, dass dieses Produkt
ein Medizinprodukt ist. Quelle:
ISO 15223, 5.7.7

Einmalige
Produktkennung

Gibt die Informationen an, die
eine eindeutige Produktkennung
enthalten. Quelle: ISO 15223,
5.7.10

Importeur Kennzeichnet den für den Import
des Medizinproduktes in den
lokalen Markt Verantwortlichen.
Quelle: ISO 15223, 5.1.8

UKCA-
Kennzeichnung

Zeigt die Konformität mit allen
Richtlinien und/oder Verordnungen
im Vereinigten Königreich (UK) für
Produkte an, die in Großbritannien
(GB) auf den Markt kommen.

Bevollmächtigter in
der Schweiz

Zeigt den Bevollmächtigten in der
Schweiz an. Quelle: Swissmedic.ch

CE-Zeichen Zeigt die Konformität mit allen
Richtlinien und Verordnungen
zu Medizinprodukten in der
Europäischen Union an.

Grüner Punkt Zeigt einen finanziellen Beitrag
zum Dualen System für die
Rückgewinnung von Verpackungen
nach der Europäischen Verordnung
No. 94/62 und den zugehörigen
nationalen Gesetzen an.
Organisation für die Verwertung
von Verpackungen in Europa.

Sonstige Pappe Zeigt an, dass die
Produktverpackung aus nicht-
gewellter Pappe besteht.
Amtsblatt der Europäischen Union;
Entscheidung der Kommission
(97/129/EC)

Einzeldosis L-Pop ™ Kennzeichnet Einzeldosis L-Pop™

Weitere Informationen finden Sie unter HCBGregulatory.3M.com

BFRANÇAIS

Description du produit
Le traitement au fluorure 3M™ Clinpro™ Clear est un vernis à base d’eau
contenant 2,1 % de fluorure de sodium. Il est appliqué localement sur l’émail
et la dentine dans le cadre du traitement de l’hypersensibilité dentaire. Le
traitement au fluorure Clinpro Clear contient 9 500 ppm d’ions fluorures, ainsi
que des ions calcium, phosphate et xylitol ajoutés. Ce produit est disponible en
unidoses L-Pop™ contenant 0,5 ml (0,5 gramme) de vernis au fluorure.

Utilisation prévue
Vernis dentaire au fluorure.

Indications d’utilisation
Le traitement au fluorure Clinpro Clear est indiqué pour le traitement de
l’hypersensibilité dentaire.

Contre-indications
Aucune connue.

Utilisateurs cibles
Les professionnels dentaires certifiés, par exemple les dentistes généralistes,
ainsi que les assistants/hygiénistes qui ont des connaissances théoriques et
pratiques en matière d’utilisation des produits dentaires.

Population de patients visée
La population de patients visée comprend les enfants, les adolescents et les
adultes, selon les recommandations d’un dentiste, à moins que l’état du patient,
par exemple une allergie connue à l’appareil, ne limite l’utilisation.

Avantages cliniques
Traitement de l’hypersensibilité dentaire.

Précautions et avertissements
Pour les patients
Interrompre l’emploi d’autres préparations fluorées prescrites (par exemple :
gels, bains de bouche) pendant 24 heures après l’application du traitement au
fluorure Clinpro Clear.

Pour le personnel dentaire
Éviter d’utiliser ce produit chez les patients présentant une hypersensibilité
connue au produit ou à ses ingrédients. Pour limiter l’ingestion du produit,
utiliser la quantité de produit nécessaire pour former une fine couche sur la
zone à traiter.
Vous pouvez vous procurer la fiche de données de sécurité (FDS) de 3M/fiche
d’informations de sécurité (FIS) de 3M sur www.3M.com ou auprès de votre
filiale locale.

Mode d’emploi
Recommandations générales d’application :
1. Pour obtenir de meilleurs résultats, les dents doivent être nettoyées et

l’excès de salive doit être retiré avant l’application.
2. Pressez sur l’unidose L-Pop™ à usage unique à l’aide de votre pouce et

de votre index pour faire passer entièrement le produit du réservoir dans le
godet d’application attaché au réservoir.

3. Sortir le pinceau applicateur de l’emballage en tirant doucement sur
la poignée.

4. À l’aide du pinceau applicateur, appliquer le produit sur les dents.
Recharger le pinceau de produit selon les besoins. Il n’est pas nécessaire
d’utiliser l’intégralité du produit. Utiliser suffisamment de produit pour
former une couche de vernis sur la zone à traiter.

5. Après l’application, ne pas rincer. Un vernis transparent peut être visible sur
les dents.

6. Le vernis au fluorure partira progressivement. Pour profiter au maximum de
cette application, demander au patient d’éviter la nourriture, les boissons et
les bains de bouche pendant au moins 15 minutes après l’application.

Conditions de stockage
Ce produit est conçu pour être stocké et utilisé à température ambiante.
La durée de conservation à température ambiante est de 24 mois. Des
températures ambiantes régulièrement plus élevées que 27 °C/80 °F ou
inférieures à 10 °C/50 °F peuvent réduire la durée de conservation du produit.
Ne pas congeler ni exposer à des chaleurs extrêmes. Voir la date limite
d’utilisation sur l’emballage extérieur.

Manipulation après utilisation
Ce produit est destiné à un usage unique. Éliminer adéquatement le produit
usagé ou contaminé afin d’éviter les risques pour la santé dus à une
mauvaise manipulation.

Composition
Édulcorant, fluorure de sodium, acide polyacrylique, sel phosphate, tampon

FDS et élimination des déchets
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS)/fiche d’information de sécurité
(FIS) (disponible sur www.3M.com ou contactez votre filiale locale) pour obtenir
des informations concernant l’élimination des déchets et la composition.
À éliminer conformément aux réglementations locales ou régionales.
Accorder une attention particulière à l’élimination des déchets contaminés pour
éviter les risques pour la santé en raison d’une manipulation incorrecte.

Informations à l’attention de l’utilisateur
Veuillez signaler tout incident grave lié à l’appareil à 3M et à l’autorité
compétente locale (UE) ou à l’autorité réglementaire locale.
Nul n’est autorisé à fournir des informations différentes de celles fournies dans
le présent mode d’emploi.

Glossaire des symboles

Titre du symbole Symbole Description et référence

Fabricant Indique le fabricant du dispositif
médical. Source : ISO 15223, 5.1.1

Représentant
autorisé pour
la Communauté
européenne / l’Union
européenne

Indique le représentant autorisé
dans la Communauté européenne
/ l’Union européenne. Source :
ISO 15223, 5.1.2, 2014/35/UE, et/
ou 2014/30/UE

Date de fabrication Indique la date à laquelle le
dispositif médical a été fabriqué.
ISO 15223, 5.1.3

À utiliser avant Indique la date après laquelle le
dispositif médical ne peut plus être
utilisé. ISO 15223, 5.1.4

Batch code Indique la désignation de lot du
fabricant de façon à identifier le
lot. Source : ISO 15223, 5.1.5

Numéro de référence Indique le numéro de référence
du produit de façon à identifier
le dispositif médical. Source :
ISO 15223, 5.1.6

Limite de
température

Indique les limites de température
auxquelles le dispositif médical
peut être soumis. ISO 15223, 5.3.7

Pas de réutilisation Renvoie à un dispositif médical
qui est prévu pour une seule
utilisation. Source : ISO 15223,
5.4.2

Consulter les
instructions
d'utilisation ou
les instructions
d'utilisation au
format électronique

Indique que l’utilisateur doit
consulter les instructions
d'utilisation. Source : ISO 15223,
5.4.3

Dispositif médical Stipule que le dispositif est
un dispositif médical. Source :
ISO 15223, 5.7.7

Identifiant unique
des dispositifs

Indique un support contenant des
informations sur l'identifiant unique
des dispositifs. Source : ISO 15223,
5.7.10

Importateur Identifie l’entité qui importe
le dispositif médical dans
l’établissement. Source :
ISO 15223, 5.1.8

Marquage UKCA Indique la conformité à toutes les
réglementations et/ou directives
applicables au Royaume-Uni
(RU), pour les produits mis sur le
marché en Grande-Bretagne (GB).

Représentant
autorisé en Suisse

Indique le représentant autorisé en
Suisse. Source : Swissmedic.ch

Marquage CE Signale la conformité du dispositif
avec toutes les directives ou
réglementations applicables de
l'Union européenne en matière de
dispositifs médicaux.

Point vert Signale que le fabricant du produit
participe financièrement à la
collecte, au tri et au recyclage
des emballages conformément à
la directive européenne 94/62 et
aux autres réglementations locales
en vigueur. Packaging Recovery
Organization Europe.

Carton non ondulé Indique que l’emballage du produit
est fabriqué en carton non ondulé.
Journal officiel de la CE ; Décision
de la commission (97/129/CE)

Dose unitaire
L-Pop™

Indique la dose unitaire L-Pop™

Pour plus d’informations, visitez HCBGregulatory.3M.com

DITALIANO

Descrizione del prodotto
Il trattamento trasparente al fluoro 3M™ Clinpro™ è un rivestimento al 2,1%
di fluoruro di sodio, a base di acqua, che viene applicato topicamente su smalto
e dentina per il trattamento dei denti ipersensibili. Il trattamento trasparente
al fluoro Clinpro contiene 9.500 ppm di fluoro, oltre a calcio, fosfato e xilitolo
aggiunti. Questo prodotto viene fornito in confezioni monodose L-Pop™
contenenti 0,5 ml (0,5 grammi) di rivestimento al fluoro.

Uso previsto
Rivestimento dentale al fluoro.

Indicazioni per l’uso
Il trattamento trasparente al fluoro Clinpro è indicato per il trattamento dei
denti ipersensibili.

Controindicazioni
Nessuna nota.

Usi previsti
Professionisti odontoiatrici formati, ovvero dentisti generici, assistenti dentali/
igienisti, con conoscenze teoriche e pratiche sull’uso dei prodotti odontoiatrici.

Popolazione dei pazienti di destinazione
La popolazione dei pazienti di destinazione comprende bambini, adolescenti e
adulti, secondo le raccomandazioni di un dentista, a meno che le condizioni del
paziente, ad esempio un’allergia nota al dispositivo, non ne limitino l’utilizzo.

Benefici clinici
Trattamento dell’ipersensibilità dentale.

Precauzioni e avvertenze
Per i pazienti
Interrompere l’utilizzo di altri preparati su prescrizione contenenti fluoro (ad es.
gel, risciacqui) per 24 ore dopo l’applicazione del trattamento trasparente al
fluoro Clinpro.

Per il personale odontoiatrico
Evitare l’uso in pazienti che potrebbero avere un’ipersensibilità nota al prodotto
o ai suoi ingredienti. Per limitare l’ingestione, utilizzare solo la quantità
di prodotto sufficiente a formare uno strato sottile sulla superficie che si
desidera trattare.
Le schede di sicurezza (SDS) e di informazioni sulla sicurezza (SIS) 3M possono
essere reperite sul sito www.3M.com o contattando la filiale di zona.

Istruzioni per l’uso
Istruzioni generali per l’applicazione:
1. Per ottenere risultati ottimali, i denti devono essere puliti e privi di saliva in

eccesso prima dell’applicazione.
2. Spremere la confezione monouso di L-Pop™ usando il pollice e l’indice per

far fuoriuscire completamente il prodotto dal serbatoio e farlo entrare nel
pozzetto di erogazione collegato.

3. Rimuovere lo spazzolino applicatore dalla confezione tirando
delicatamente l’impugnatura.

4. Utilizzare lo spazzolino applicatore per applicare il prodotto sui denti.
Ricaricare lo spazzolino quando necessario. Non è necessario utilizzare
tutto il prodotto fornito. Utilizzare solo la quantità di prodotto sufficiente a
formare uno strato sottile sulla superficie che si desidera trattare.

5. Non risciacquare dopo l’applicazione. Sui denti può essere visibile uno
strato trasparente.

6. Il rivestimento al fluoro si consuma gradualmente. Per ottenere il massimo
beneficio, si prega di indicare al paziente di evitare cibi, bevande e sciacqui
orali per almeno 15 minuti dopo l’applicazione.

Condizioni di conservazione
Questo prodotto è stato progettato per essere conservato e usato a temperatura
ambiente. La durata del prodotto a temperatura ambiente è di 24 mesi. Una
temperatura ambiente solitamente superiore a 27 °C/80 °F, o inferiore a
10 °C/50 °F, può ridurne la durata. Non congelare né esporre a calore estremo.
Vedere la confezione esterna per la data di scadenza.

Gestione dopo l’uso
Questo prodotto è esclusivamente monouso. Smaltire correttamente il
prodotto usato o contaminato per evitare rischi per la salute derivanti da un
uso improprio.

Ingredienti
Edulcorante, fluoruro di sodio, acido poliacrilico, sale di fosfato, tampone

SDS e smaltimento
Consultare le schede di sicurezza e di informazioni sulla sicurezza (disponibili
all’indirizzo www.3M.com o contattare la filiale di zona) per informazioni sullo
smaltimento e gli ingredienti.
Smaltire in conformità con le normative locali o regionali.
Prestare particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti contaminati per
evitare rischi per la salute causati dall’uso improprio.

Informazioni per i clienti
Segnalare a 3M e all’autorità locale competente (UE) o all’autorità di
regolamentazione locale qualsiasi incidente grave che si verifica in relazione
all’uso del dispositivo.
Nessuna persona è autorizzata a fornire informazioni diverse da quelle indicate
in questo foglio illustrativo.

Glossario dei simboli

Titolo del simbolo Simbolo Descrizione del simbolo

Produttore Indica il produttore del dispositivo
medico. Fonte: ISO 15223, 5.1.1

Rappresentante
autorizzato nella
Comunità Europea/
Unione Europea

Indica il rappresentante autorizzato
nella Comunità Europea/Unione
Europea. Fonte: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/UE e/o 2014/30/UE

Data di produzione Indica la data di fabbricazione del
dispositivo medico. ISO 15223,
5.1.3

Utilizzabile fino al Mostra la data dopo la quale il
dispositivo medico non può più
essere usato. ISO 15223, 5.1.4

Numero di lotto Mostra la denominazione del lotto
del produttore, in modo da potere
identificare il lotto o la partita.
Fonte: ISO 15223, 5.1.5

Codice articolo Mostra il codice articolo del
produttore, in modo da potere
identificare il dispositivo medico.
Fonte: ISO 15223, 5.1.6

Limite di
temperatura

Sono definiti i valori limite della
temperatura ai quali si può esporre
il dispositivo medico con sicurezza.
ISO 15223, 5.3.7

No riutilizzo Indica un dispositivo medico
esclusivamente monouso. Fonte:
ISO 15223, 5.4.2

Consultare le
istruzioni per l'uso
o consultare le
istruzioni per l'uso
elettroniche

Indica la necessità per l'utente di
consultare le istruzioni per l'uso.
Fonte: ISO 15223, 5.4.3

Dispositivo medico Indica che l’articolo è un
dispositivo medico. Fonte: ISO
15223, 5.7.7

Identificativo
univoco del
dispositivo

Indica un vettore che contiene
informazioni sullo UDI. Fonte: ISO
15223, 5.7.10

Importatore Indica l’organo importatore del
dispositivo medico nel mercato
locale. Fonte: ISO 15223, 5.1.8

Marchio UKCA Indica la conformità a tutte le
normative e/o direttive applicabili
nel Regno Unito (UK) per i prodotti
immessi sul mercato in Gran
Bretagna (GB).

Rappresentante
svizzero autorizzato

Indica il rappresentante autorizzato
in Svizzera. Fonte: Swissmedic.ch

Marchio CE Indica la conformità a tutti i
regolamenti europei o le direttive
dell'Unione Europea sui dispositivi
medici.

Punto Verde Indica un contributo finanziario alla
società nazionale per la raccolta e
il recupero degli imballaggi ai sensi
della Direttiva Europea N° 94/62
e della corrispondente normativa
nazionale. Organizzazione per
la raccolta e il recupero degli
imballaggi in Europa.

Cartone non
ondulato

Indica che l'imballaggio del
prodotto è realizzato in cartone non
ondulato. Gazzetta ufficiale della
CE; decisione della Commissione
(97/129/CE)

Confezione
monodose L-Pop™

Indica una confezione monodose
L-Pop™

Per maggiori informazioni vedere HCBGregulatory.3M.com

EESPAÑOL

Descripción del producto
El tratamiento con flúor transparente 3M™ Clinpro™ es un recubrimiento
a base de agua con 2,1 % de fluoruro de sodio que se aplica tópicamente
sobre el esmalte y la dentina para el tratamiento de dientes hipersensibles. El
tratamiento con flúor transparente Clinpro contiene 9500 ppm de fluoruro, así
como también calcio, fosfato y xilitol. Este producto se suministra en envases
monodosis L-Pop™ de 0,5 ml (0,5 gramos) de recubrimiento de flúor.

Uso previsto
Recubrimiento dental con flúor.

Indicaciones de uso
El tratamiento con flúor transparente Clinpro está indicado para el tratamiento
de dientes hipersensibles.

Contraindicaciones
Se desconocen.

Usuarios previstos
Profesionales con formación en odontología, es decir, dentistas, auxiliares/
higienistas, que poseen conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de
productos dentales.

Población de pacientes prevista
La población de pacientes prevista incluye niños, adolescentes y adultos, según
lo recomendado por un dentista, a menos que la condición del paciente, como
una alergia conocida al dispositivo médico, limite el uso.

Ventajas clínicas
Tratamiento para la hipersensibilidad dental.

Precauciones y advertencias
Para pacientes
Suspender el uso de otras preparaciones de flúor prescritas al paciente
(es decir, geles, enjuagues bucales) durante 24 horas tras la aplicación del
tratamiento con flúor transparente Clinpro.

Para el personal de odontología
Evitar su uso en pacientes que puedan presentar hipersensibilidad conocida al
producto o a sus ingredientes. A fin de limitar la ingestión, utilice únicamente el
producto suficiente para formar una fina película en la zona que desee tratar.
La ficha de datos de seguridad (FDS)/ficha de información sobre seguridad (FIS)
de 3M se puede obtener en www.3M.com o comunicándose con la filial local.

Instrucciones de uso
Instrucciones generales de aplicación:
1. Para obtener mejores resultados, los dientes deben estar limpios y sin

exceso de saliva antes de la aplicación.
2. Presione el envase L-Pop™ de un solo uso utilizando los dedos pulgar e

índice para exprimir completamente el producto fuera del depósito y en el
pocillo dispensador adjunto.

3. Retire el cepillo aplicador del envase tirando del mango con cuidado.
4. Coloque el producto sobre los dientes con el cepillo aplicador. Recargue

el cepillo cuando sea necesario. No es necesario utilizar todo el producto
suministrado. Utilice únicamente el producto suficiente para formar un
recubrimiento en la zona que desee tratar.

5. No enjuague después de la aplicación. Puede observarse un recubrimiento
transparente sobre los dientes.

6. El recubrimiento de flúor se desgastará de forma gradual. Para obtener
el máximo beneficio, indique al paciente que evite alimentos, bebidas y
enjuagues bucales durante al menos 15 minutos posteriores a la aplicación.

Condiciones de almacenamiento
Este producto se ha diseñado para almacenarse y usarse a temperatura
ambiente. La vida útil a temperatura ambiente es de 24 meses. Si las
temperaturas ambiente son habitualmente superiores a 27 °C/80 °F o inferiores
a 10 °C/50 °F, el período de vida útil puede reducirse. No lo congele ni exponga
a calor extremo. Consulte la fecha de caducidad en la parte exterior del envase.

Manipulación después del uso
Este producto es para un uso único. Deseche adecuadamente el producto
usado o contaminado para evitar riesgos para la salud debido a una
manipulación incorrecta.

Ingredientes
Edulcorante, fluoruro sódico, ácido poliacrílico, sal de fosfato, tampón.

FDS y eliminación
Consulte la ficha de datos de seguridad/ficha de información sobre seguridad
(disponible en www.3M.com o comuníquese con la filial local) para obtener
información sobre la eliminación y los ingredientes.
Deseche el instrumento de acuerdo con las regulaciones locales o regionales.
Preste especial atención a la eliminación de residuos contaminados para evitar
riesgos para la salud debido a una manipulación incorrecta.

Información al cliente
Notifique los incidentes graves que se produzcan en relación con el
dispositivo médico a 3M y a la autoridad competente local (UE) o la autoridad
normativa local.
Ninguna persona está autorizada a proporcionar información que contradiga la
información indicada en esta ficha de instrucciones.

Glosario de símbolos

Título del símbolo Símbolo Descripción y referencia

Fabricante Indica el fabricante del producto
sanitario. Fuente: ISO 15223, 5.1.1

Representante
autorizado en la
Comunidad Europea/
Unión Europea

Indica el representante autorizado
en la Comunidad Europea/Unión
Europea. Fuente: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/UE o 2014/30/UE

Fecha de fabricación Indica la fecha en la cual se
fabricó el dispositivo médico. ISO
15223, 5.1.3

Fecha de caducidad Indica la fecha tras la cual no debe
usarse el dispositivo médico. ISO
15223, 5.1.4

Código de lote Indica el código de lote del
fabricante para poder identificar el
lote. Fuente: ISO 15223, 5.1.5

Número de
referencia

Indica el número de referencia del
fabricante de modo que pueda
identificarse el producto sanitario.
Fuente: ISO 15223, 5.1.6

Límite de
temperatura

Indica los límites de temperatura
entre los cuales puede exponerse
el dispositivo médico de forma
segura. ISO 15223, 5.3.7

No reutilizar Indica que el producto sanitario
está diseñado para un solo uso
únicamente. Fuente: ISO 15223,
5.4.2

Consulte las
instrucciones de uso
o las instrucciones
de uso electrónicas

Indica la necesidad de que el
usuario lea las instrucciones de
uso. Fuente: ISO 15223, 5.4.3

Producto sanitario Indica que el artículo es un
dispositivo médico. Fuente: ISO
15223, 5.7.7

Identificador único
del producto

Indica un transportador que
contiene información sobre el
identificador único del producto.
Fuente: ISO 15223, 5.7.10.

Importador Indica a la entidad que importa el
dispositivo médico en el mercado
local. Fuente: ISO 15223, 5.1.8

Marca UKCA Indica la conformidad con todos
los reglamentos y directivas
del Reino Unido para productos
comercializados en Gran Bretaña.

Representante
autorizado de Suiza

Indica el representante autorizado
en Suiza. Fuente: Swissmedic.ch

Marca CE Indica la conformidad con todos
los reglamentos y directivas de
la Unión Europea aplicables a los
productos sanitarios.

Punto Verde Indica una contribución financiera
a la empresa nacional de
recuperación de embalajes según
la Directiva Europea N.º 94/62 y
la ley nacional correspondiente.
Packaging Recovery Organization
Europe.

Cartón no corrugado Indica que el envase del
producto está hecho de cartón
no corrugado. Diario Oficial de
la Unión Europea; decisión de la
Comisión (97/129/CE)

L-Pop™ en dosis
unitaria

Indica L-Pop™ en dosis unitaria

Para obtener más información, visite HCBGregulatory.3M.com

KPORTUGUÊS

Descrição do produto
O Tratamento de fluoreto transparente 3M™ Clinpro™ é um revestimento à
base de água com 2,1% de fluoreto de sódio que é aplicado topicamente no
esmalte e na dentina para o tratamento de dentes hipersensíveis. O Tratamento
de fluoreto transparente Clinpro contém 9500 ppm de fluoreto, com adição de
cálcio, fosfato e xilitol. Este produto é fornecido em embalagens L-Pop™ de
dose unitária contendo 0,5 ml (0,5 gramas) de revestimento de fluoreto.

Utilização prevista
Revestimento de dentes fluoretado.

Indicações de utilização
O Tratamento de fluoreto transparente Clinpro é indicado para o tratamento de
dentes hipersensíveis.

Contraindicações
Não são conhecidas contraindicações.

Utilizadores alvo
Profissionais de medicina dentária qualificados, ou seja, dentistas (no geral)
e assistentes ou higienistas com conhecimentos teóricos e práticos sobre a
utilização de produtos dentários.

População alvo de pacientes
A população alvo de pacientes inclui crianças, adolescentes e adultos, conforme
recomendado por um dentista, a menos que a condição do paciente, como uma
alergia conhecida ao dispositivo, limite a utilização.

Benefício clínico
Tratamento da hipersensibilidade dentária.

Precauções e avisos
Para os pacientes
Interrompa a utilização de outras preparações de fluoreto (ou seja, géis, elixires)
prescritivas durante 24 horas após a aplicação do Tratamento de fluoreto
transparente Clinpro.

Para profissionais de medicina dentária
Evite a utilização em pacientes que possam ter hipersensibilidade conhecida ao
produto ou aos seus ingredientes. Para limitar a ingestão, utilize apenas produto
suficiente para formar um revestimento fino na área de tratamento pretendida.
A Ficha de Dados de Segurança (FDS)/Ficha de Informações de Segurança (FIS)
da 3M pode ser obtida em www.3M.com ou contactando a filial local.

Instruções de utilização
Instruções gerais de aplicação:
1. Para obter os melhores resultados, os dentes devem estar limpos e não

devem ter excesso de saliva antes da aplicação.
2. Pressione a embalagem L-Pop™ de utilização única usando o polegar e o

dedo indicador para espremer completamente o produto de o reservatório
para o godé de dispensação anexado.

3. Remova o pincel aplicador da embalagem puxando suavemente a pega.
4. Utilizando o pincel aplicador, aplique o produto nos dentes. Coloque

mais produto no pincel, conforme necessário. Não é necessário utilizar a
totalidade do produto fornecido. Utilize produto suficiente para formar um
revestimento na área de tratamento pretendida.

5. Após a aplicação, não enxague. Poderá ver uma camada transparente
nos dentes.

6. O revestimento de fluoreto vai desgastar-se gradualmente. Para conseguir
o benefício máximo após a aplicação, solicite ao paciente que evite comer,
beber ou bochechar durante, pelo menos, 15 minutos após a aplicação.

Condições de armazenamento
Este produto foi concebido para ser conservado e utilizado à temperatura
ambiente. O prazo de validade à temperatura ambiente é de 24 meses. As
temperaturas ambiente habitualmente superiores a 27 °C/80 °F ou inferiores
a 10 °C/50 °F podem reduzir o prazo de validade. Não congele nem exponha a
calor extremo. Consulte a data de validade no exterior da embalagem.

Manuseio após a utilização
Este produto destina-se apenas a utilização única. Elimine adequadamente o
produto utilizado ou contaminado para evitar riscos para a saúde devido ao
manuseamento inadequado.

Ingredientes
Edulcorante, fluoreto de sódio, ácido poliacrílico, sal de fosfato, tampão

FDS e eliminação
Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS)/Ficha de Informações de
Segurança (FIS) da 3M (disponíveis em www.3M.com ou contactando a filial
local) para informações sobre eliminação e sobre ingredientes.
Deve ser eliminado de acordo com os regulamentos locais ou regionais.
Preste especial atenção à eliminação de resíduos contaminados para evitar
riscos para a saúde por manuseamento indevido.

Informações para o cliente
Comunique a ocorrência de incidentes graves em relação ao dispositivo
à 3M e às autoridades locais competentes (UE) ou às autoridades
regulamentares locais.

Nenhuma pessoa está autorizada a fornecer qualquer informação diferente da
informação fornecida neste folheto informativo.

Glossário de símbolos

Título do símbolo Símbolo Descrição e referência

Fabricante Indica o fabricante do dispositivo
médico. Fonte: ISO 15223, 5.1.1

Representante
Autorizado na
Comunidade
Europeia/União
Europeia.

Indica o representante autorizado
na Comunidade Europeia/União
Europeia. Fonte: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EU e/ou 2014/30/EU

Data de fabrico Indica a data em que o dispositivo
médico foi fabricado. ISO 15223,
5.1.3

Data de validade Indica a data após a qual o
dispositivo médico já não deverá
ser utilizado. ISO 15223, 5.1.4

Código do lote Indica o código de lote do
fabricante, de forma a o lote poder
ser identificado. Fonte: ISO 15223,
5.1.5

Número do catálogo Indica o número do catálogo do
fabricante, de forma a o dispositivo
médico poder ser identificado.
Fonte: ISO 15223, 5.1.6

Limite de
temperatura

Indica os limites de temperatura
a que o dispositivo médico pode
ser exposto em segurança. ISO
15223, 5.3.7

Não reutilizar Indica um dispositivo médico que
se destina apenas a uma única
utilização. Fonte: ISO 15223, 5.4.2

Consultar as
Instruções
de utilização
ou consultar
as Instruções
de utilização
eletrónicas.

Indica a necessidade de o
utilizador consultar as instruções
de utilização. Fonte: ISO 15223,
5.4.3

Dispositivo médico Indica que o item é um dispositivo
médico Fonte: ISO 15223, 5.7.7

Identificador de
dispositivo único

Indica um portador que
contém informações únicas do
identificador do dispositivo. Fonte:
ISO 15223, 5.7.10

Importador Indica a entidade que importa o
dispositivo médico no local. Fonte:
ISO 15223, 5.1.8

Marca UKCA Indica conformidade com todas as
regulamentações aplicáveis e/ou
diretivas no Reino Unido (RU), para
todos os produtos comercializados
na Grã-Bretanha (GB).

Representante
autorizado suíço

Indica o representante autorizado
na Suíça. Fonte: Swissmedic.ch

Marca CE Indica a conformidade com todas
as Regulamentações ou Diretivas
aplicáveis relativas Dispositivos
Médicos da União Europeia.

Ponto Verde Indica uma contribuição financeira
para a empresa nacional de
recuperação de embalagens,
em conformidade com a Diretiva
Europeia N.º 94/62 e a respetiva
legislação nacional. Organização
de Recuperação de Embalagens
da Europa.

Painel de fibra não
ondulado

Indica que a embalagem do produto
é feita de papelão não-ondulado.
Jornal Oficial das Comunidades
Europeias (CE); Decisão da
Comissão (97/129/CE)

Dose de unidade
L-Pop™

Indica a dose de unidade L-Pop™

Para mais informações, visite HCBGregulatory.3M.com

FNEDERLANDS

Productomschrijving
3M™ Clinpro™-behandeling met doorzichtige fluoride is een coating op
waterbasis met 2,1% natriumfluoride die plaatselijk wordt aangebracht
op glazuur en dentine voor de behandeling van overgevoelige tanden.
Clinpro-behandeling met doorzichtige fluoride bevat 9500 ppm fluoride,
alsook toegevoegde calcium, fosfaat en xylitol. Dit product wordt geleverd
in L- Pop™-verpakkingen met eenheidsdoseringen en bevat 0,5 ml
(0,5 gram) fluoridecoating.

Beoogd gebruik
Fluorhoudende tandcoating.

Indicaties voor gebruik
Clinpro-behandeling met doorzichtige fluoride is bedoeld voor de behandeling
van overgevoelige tanden.

Contra-indicaties
Geen bekend.

Beoogde gebruikers
Opgeleide tandheelkundige professionals, oftewel algemene tandartsen,
tandartsassistenten/mondhygiënisten, die theoretische en praktische kennis
hebben van het gebruik van tandheelkundige producten.

Beoogde patiëntenpopulatie
De beoogde patiëntenpopulatie omvat kinderen, tieners en volwassenen zoals
aanbevolen door een tandarts, tenzij de toestand van de patiënt het gebruik
beperkt, zoals een bekende allergie voor het hulpmiddel.

Klinisch voordeel
Behandeling van overgevoelige tanden.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
Voor patiënten
Zorg ervoor dat de patiënt gedurende 24 uur na het aanbrengen van
Clinpro-behandeling met doorzichtige fluoride geen andere voorgeschreven
fluoridepreparaten (zoals gels of spoelingen) gebruikt.

Voor tandheelkundig personeel
Vermijd gebruik bij patiënten van wie bekend is dat ze overgevoelig zijn voor
het product of ingrediënten ervan. Gebruik om inslikken te beperken, niet
meer coating dan nodig is om een dunne laag op het gewenste gebied aan
te brengen.
3M-veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.3M.com. U kunt ook
contact opnemen met uw plaatselijke dochteronderneming.

Gebruiksaanwijzing
Algemene gebruiksaanwijzingen:
1. Voor het beste resultaat moeten de tanden vóór het aanbrengen schoon zijn

en vrij van overmatig speeksel.
2. Druk met uw duim en wijsvinger op de L-Pop™-verpakking voor eenmalig

gebruik om het product volledig uit het reservoir te knijpen in het daaraan
bevestigde doseercupje.

3. Verwijder de applicatieborstel uit de verpakking door voorzichtig aan de
handgreep te trekken.

4. Breng het product met de applicatieborstel aan op de tanden. Dip, indien
nodig, de borstel opnieuw in de coating. Het is niet nodig om het product
volledig te gebruiken. Gebruik genoeg product om een coating op het
gewenste gebied aan te brengen.

5. Na het aanbrengen niet spoelen. Er kan een doorzichtig laagje
waarneembaar zijn op de tanden.

6. De fluoridecoating zal langzaam afslijten. Voor een optimaal resultaat dient
de patiënt na aanbrenging voedsel, drank en mondspoelingen gedurende
ten minste 15 minuten te vermijden.

Opslagcondities
Dit product is ontwikkeld voor opslag en gebruik bij kamertemperatuur.
De houdbaarheid op kamertemperatuur bedraagt 24 maanden.
Omgevingstemperaturen die regelmatig hoger zijn dan 27 °C/80 °F of
lager dan 10 °C/50 °F kunnen de houdbaarheid verkorten. Het product niet
bevriezen of aan extreme hitte blootstellen. Zie de buitenverpakking voor
de houdbaarheidsdatum.

Hantering na gebruik
Dit product is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Voer gebruikte of
besmette producten op de juiste manier af om gezondheidsrisico’s door onjuist
gebruik te voorkomen.

Ingrediënten
Zoetstof, natriumfluoride, polyacrylzuur, fosfaatzout, buffer

VIB en afvalverwerking
Zie het veiligheidsinformatieblad (verkrijgbaar via www.3M.com of
uw plaatselijke dochteronderneming) voor informatie over de afvoer
en ingrediënten.
Afvoeren in overeenstemming met de lokale of regionale voorschriften.
Wees voorzichtig bij het afvoeren van besmet afval om gezondheidsrisico’s als
gevolg van onjuist gebruik te voorkomen.

Consumenteninformatie
Rapporteer ernstige incidenten die zijn opgetreden met betrekking tot
het hulpmiddel aan 3M en de lokale bevoegde autoriteit (EU) of lokale
regelgevende autoriteit.
Niemand is bevoegd om enige informatie te verstrekken die afwijkt van de
informatie die in dit instructieblad wordt gegeven.

Verklaring van symbolen

Titel van symbool Symbool Beschrijving en verwijzing

Fabrikant Geeft de fabrikant van het
medische hulpmiddel aan. Bron:
ISO 15223, 5.1.1

Gemachtigde
vertegenwoordiger
in de Europese
Gemeenschap/
Europese Unie

Geeft de gemachtigde
vertegenwoordiger in de Europese
Gemeenschap/Europese Unie aan.
Bron: ISO 15223, 5.1.2, 2014/35/
EU en/of 2014/30/EU

Productiedatum Geeft de productiedatum van het
medische product aan. ISO 15223,
5.1.3

Te gebruiken tot Geeft de datum aan waarna het
medische product niet meer mag
worden gebruikt. ISO 15223, 5.1.4

Lotnummer Geeft het lotnummer van de
fabrikant aan, zodat het lot of de
partij kan worden geïdentificeerd.
Bron: ISO 15223, 5.1.5

Catalogusnummer Geeft het catalogusnummer
van de fabrikant aan, zodat het
medische hulpmiddel kan worden
geïdentificeerd. Bron: ISO 15223,
5.1.6

Temperatuurlimiet Geeft de temperatuurgrens aan,
waaraan het medische product
veilig kan worden blootgesteld. ISO
15223, 5.3.7

Geen hergebruik Geeft een medisch hulpmiddel
aan dat uitsluitend voor eenmalig
gebruik bestemd is. Bron: ISO
15223, 5.4.2

Gebruiksaanwijzing
of elektronische
gebruiksaanwijzing
raadplegen

Geeft aan dat de gebruiker
de gebruiksaanwijzing moet
raadplegen. Bron: ISO 15223, 5.4.3

Medisch hulpmiddel Geeft aan dat het product een
medisch hulpmiddel is. Bron: ISO
15223, 5.7.7

Uniek
identificatiemiddel
van het hulpmiddel

Duidt een drager aan van unieke
identificatiegegevens van het
hulpmiddel. Bron: ISO 15223,
5.7.10

Importeur Geeft de entiteit aan die het
medische hulpmiddel ter plaatse
importeert. Bron: ISO 15223, 5.1.8

UKCA-markering Duidt conformiteit met alle
toepasselijke verordeningen en/of
richtlijnen in het Verenigd Koninkrijk
(VK) aan, voor producten die in
Groot-Brittannië (GB) op de markt
worden gebracht.

Zwitserse
gemachtigde
vertegenwoordiger

Duidt de gemachtigde
vertegenwoordiger in Zwitserland
aan. Bron: Swissmedic.ch

CE-markering Geeft de overeenstemming aan
met alle van toepassing zijnde
richtlijnen en verordeningen
aangaande medische hulpmiddelen
van de Europese Unie.

Groene Punt Duidt op een financiële bijdrage
aan het duale systeem voor de
terugwinning van verpakkingen
conform de Europese verordening
nr. 94/62 en de bijbehorende
nationale wetten. Packaging
Recovery Organization Europe.

Vezelplaat (geen
golfplaat)

Geeft aan dat de productverpakking
is gemaakt van niet-gegolfde
vezelplaat. Publicatieblad van de
EG; besluit van de Commissie
(97/129/EG)

Eenheidsdosering
L-Pop™

Geeft de eenheidsdosering voor
L-Pop™ aan

Zie HCBGregulatory.3M.com voor meer informatie

LΕΛΛΗΝΙΚΆ

Περιγραφή του προϊόντος
Η 3M™ Clinpro™ Θεραπεία Διαφανούς Φθορίου αποτελεί μια επίστρωση
2,1% φθοριούχου νατρίου, η οποία εφαρμόζεται τοπικά στην αδαμαντίνη
και την οδοντίνη, για τη θεραπεία της υπερευαισθησίας των δοντιών. Η
Θεραπεία Διαφανούς Φθορίου Clinpro περιέχει 9.500 ppm φθόριο, καθώς
και πρόσθετο ασβέστιο, φωσφορικό άλας και ξυλιτόλη. Το προϊόν αυτό
παρέχεται σε συσκευασίες μονής δόσης L-Pop™ που περιέχουν 0,5 ml (0,5 g)
επίστρωσης φθορίου.

Προοριζόμενη χρήση
Φθοριούχα επίστρωση δοντιών.

Ενδείξεις χρήσης
Η θεραπεία διαφανούς φθορίου Clinpro ενδείκνυται για τη θεραπεία της
υπερευαισθησίας των δοντιών.

Άντενδείξεις
Καμία γνωστή.

Προοριζόμενοι χρήστες
Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες του τομέα της οδοντιατρικής, δηλ. γενικοί
οδοντίατροι, βοηθοί, οι οποίοι έχουν θεωρητική και πρακτική γνώση σχετικά με τη
χρήση των οδοντιατρικών προϊόντων.

Προοριζόμενος πληθυσμός ασθενών
Ο προοριζόμενος πληθυσμός ασθενών συμπεριλαμβάνει παιδιά, εφήβους και
ενήλικες όπως συνιστάται από έναν οδοντίατρο, εκτός εάν η κατάσταση του
ασθενούς, όπως γνωστή αλλεργία στο προϊόν, περιορίζει τη χρήση του.

Κλινικό όφελος
Θεραπεία της υπερευαισθησίας των δοντιών.

Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις
Για τους ασθενείς
Συμβουλέψτε τον/την ασθενή να σταματήσει τη χρήση άλλων
συνταγογραφούμενων οδοντιατρικών παρασκευασμάτων που περιέχουν φθοριούχο
άλας (π.χ., ζελέ, υγρά ξεπλύματος) επί 24 ώρες μετά την εφαρμογή της
θεραπείας διαφανούς φθορίου Clinpro.

Για το οδοντιατρικό προσωπικό
Αποφεύγετε τη χρήση σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στο προϊόν ή τα
συστατικά του. Για τον περιορισμό της κατάποσης, χρησιμοποιήστε μόνο αρκετή
ποσότητα προϊόντος ώστε να σχηματιστεί μια λεπτή επίστρωση στην επιθυμητή
περιοχή θεραπείας.
Πληροφορίες σχετικά με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS)/Δελτίο
Πληροφοριών Ασφαλείας (SIS) της 3M μπορούν να ληφθούν από τη διεύθυνση
www.3M.com ή μέσω επικοινωνίας με τη θυγατρική εταιρεία της περιοχής σας.

Οδηγίες χρήσης
Γενικές οδηγίες εφαρμογής:
1. Για βέλτιστα αποτελέσματα, τα δόντια θα πρέπει να είναι καθαρά και

απαλλαγμένα από επιπλέον σάλιο πριν από την εφαρμογή.
2. Πιέστε τη συσκευασία μίας χρήσης L-Pop™ χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα

και τον δείκτη σας για να αφαιρέσετε πλήρως το προϊόν από το δοχείο και να
το μεταφέρετε στο τοποθετημένο φρεάτιο χορήγησης.

3. Αφαιρέστε τη βούρτσα εφαρμογέα από τη συσκευασία, τραβώντας απαλά
τη λαβή.

4. Χρησιμοποιώντας τη βούρτσα εφαρμογέα, εφαρμόστε το προϊόν στα
δόντια. Επαναφορτώστε τη βούρτσα, εάν απαιτείται. Δεν είναι απαραίτητο
να χρησιμοποιήσετε όλη την ποσότητα του προϊόντος που παρέχεται.
Χρησιμοποιήστε αρκετή ποσότητα προϊόντος ώστε να σχηματιστεί μια
επίστρωση στην επιθυμητή περιοχή θεραπείας.

5. Μετά την εφαρμογή, μην ξεπλένετε. Ενδέχεται να δείτε μια διαφανή
επίστρωση στα δόντια.

6. Η επίστρωση φθορίου θα αφαιρεθεί σταδιακά από μόνη της. Για την επίτευξη
μέγιστου οφέλους, συμβουλεύστε τον ασθενή να αποφύγει τρόφιμα, ποτά και
στοματικά διαλύματα για τουλάχιστον 15 λεπτά μετά την εφαρμογή.

Συνθήκες αποθήκευσης
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για αποθήκευση και χρήση σε θερμοκρασία
δωματίου. Η διάρκεια ζωής σε θερμοκρασία δωματίου είναι 24 μήνες. Οι
περιβαλλοντικές θερμοκρασίες που ξεπερνούν συχνά τους 27°C/80°F ή
είναι χαμηλότερες από 10°C/50°F ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής
του προϊόντος. Το προϊόν δεν πρέπει να καταψύχεται, ούτε να εκτίθεται
σε υπερβολική θερμότητα. Ανατρέξτε στην ημερομηνία λήξης στην
εξωτερική συσκευασία.

Διαχείριση μετά τη χρήση
Αυτό το προϊόν προορίζεται για μία χρήση μόνο. Απορρίψτε σωστά το
χρησιμοποιημένο ή μολυσμένο προϊόν για να αποφύγετε κινδύνους για την υγεία
λόγω ακατάλληλης διαχείρισης.

Συστατικά
Γλυκαντικό, φθοριούχο νάτριο, πολυακρυλικό οξύ, φωσφορικό άλας,
ρυθμιστικό διάλυμα.

Δελτία Δεδομένων Άσφαλείας (SDS) και απόρριψη
Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας/Δελτίο Πληροφοριών Ασφαλείας
(το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.3M.com ή επικοινωνήστε με την
τοπική θυγατρική εταιρεία) για πληροφορίες απόρριψης και συστατικών.
Η απόρριψη να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς ή περιφερειακούς κανονισμούς.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την απόρριψη μολυσμένων
αποβλήτων, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι για την υγεία λόγω
ακατάλληλης διαχείρισης.

Πληροφόρηση πελατών
Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό συμβεί σε σχέση με το προϊόν στη
3M και στην τοπική αρμόδια αρχή (ΕΕ) ή στην τοπική ρυθμιστική αρχή.
Κανένας δεν έχει άδεια να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρεκκλίνουν
από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγιών.

Γλωσσάριο συμβόλων

Τίτλος συμβόλου Σύμβολο Περιγραφή και αριθμός
αναφοράς

Κατασκευαστής Υποδεικνύει τον κατασκευαστή
της ιατρικής συσκευής. Πηγή: ISO
15223, 5.1.1

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος
στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα /
Ευρωπαϊκή Ένωση

Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα / Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πηγή: ISO 15223, 5.1.2, 2014/35/ΕΕ
ή/και 2014/30/ΕΕ

Ημερομηνία
κατασκευής

Υποδεικνύει την ημερομηνία που
κατασκευάστηκε η ιατρική συσκευή.
ISO 15223, 5.1.3

Ημερομηνία
ανάλωσης

Υποδεικνύει την ημερομηνία, μετά
από την οποία δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται η ιατρική συσκευή.
ISO 15223, 5.1.4

Κωδικός παρτίδας Αναφέρει τον κωδικό παρτίδας του
κατασκευαστή, έτσι ώστε να μπορεί
να προσδιοριστεί η παρτίδα ή η
μερίδα. Πηγή: ISO 15223, 5.1.5

Άριθμός καταλόγου Δείχνει τον αριθμό καταλόγου
του κατασκευαστή, έτσι ώστε να
μπορεί να προσδιοριστεί η ιατρική
συσκευή. Πηγή: ISO 15223, 5.1.6

Όριο θερμοκρασίας Αναφέρει τα όρια θερμοκρασίας,
στα οποία μπορεί να εκτεθεί με
ασφάλεια η ιατρική συσκευή. ISO
15223, 5.3.7

Να μην
επαναχρησιμοποιείται

Υποδεικνύει μια ιατρική συσκευή
που προορίζεται για μία χρήση
μόνο. Πηγή: ISO 15223, 5.4.2

Συμβουλευτείτε
τις οδηγίες χρήσης
ή ανατρέξτε στις
ηλεκτρονικές
οδηγίες χρήσης

Υποδεικνύει την ανάγκη του χρήστη
να συμβουλευτεί τις οδηγίες
χρήσης. Πηγή: ISO 15223, 5.4.3

Іατροτεχνολογικό
προϊόν

Υποδεικνύει το αντικείμενο ως
ιατρική συσκευή. Πηγή: ISO 15223,
5.7.7

Μοναδικό
αναγνωριστικό
συσκευής

Υποδεικνύει φορέα που περιέχει
πληροφορίες μοναδικού
αναγνωριστικού συσκευής. Πηγή:
ISO 15223, 5.7.10

Εισαγωγέας Υποδεικνύει την οντότητα που
εισάγει την ιατρική συσκευή στην
περιοχή. Πηγή: ISO 15223, 5.1.8

Σήμα UKCA Υποδεικνύει συμμόρφωση με όλους
τους ισχύοντες κανονισμούς ή/
και κατευθυντήριες οδηγίες στο
Ηνωμένο Βασίλειο (UK) για προϊόντα
που κυκλοφορούν στην αγορά της
Μεγάλης Βρετανίας (GB).

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος
Ελβετίας

Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο στην Ελβετία. Πηγή:
Swissmedic.ch

Σήμανση CE Υποδεικνύει την συμμόρφωση
με τον Κανονισμό ή την Οδηγία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

Διεθνές σήμα
κατατεθέν Green Dot

Υποδεικνύει χρηματοδοτική
συμμετοχή στην εθνική εταιρεία
ανάκτησης συσκευασιών δια της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας αρ. 94/62
και της αντίστοιχης εθνικής
νομοθεσίας. Οργανισμός ανάκτησης
συσκευασιών Ευρώπης.

Μη κυματοειδής
ινοσανίδα

Υποδεικνύει ότι η συσκευασία
του προϊόντος αποτελείται από
μη κυματοειδές χαρτόνι. Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΚ, Απόφαση
Επιτροπής (97/129/ΕΚ)

Μονάδα δόσης
L-Pop™

Υποδεικνύει μονάδα δόσης L-Pop™

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το HCBGregulatory.3M.com

GSVENSKA

Produktbeskrivning
3M™ Clinpro™ Clear fluoridbehandling är en vattenbaserad lack med 2,1 %
natriumfluorid som appliceras lokalt på emalj och dentin för att behandla
överkänsliga tänder. Clinpro Clear fluoridbehandling innehåller 9500 ppm
fluorid samt tillsatt kalcium, fosfat och xylitol. Denna produkt tillhandahålls i
L-Pop™-endosförpackningar med 0,5 ml (0,5 gram) fluoridlack.

Avsedd användning
Fluoriderad tandlack.

Indikationer för användning
Clinpro Clear fluoridbehandling är avsedd för behandling av överkänsliga tänder.

Kontraindikationer
Inga kända.

Avsedda användare
Utbildad tandvårdspersonal, dvs. allmäntandläkare och assistenter/hygienister,
som har teoretisk och praktisk kunskap om användning av dentalprodukter.

Avsedd patientpopulation
Den avsedda patientpopulationen innefattar barn, tonåringar och vuxna enligt
rekommendation av tandläkare under förutsättning att inte patientens tillstånd,
såsom en känd allergi mot produkten, begränsar användningen.

Klinisk fördel
Behandling av tandöverkänslighet.

Försiktighetsåtgärder och varningar
För patienter
Avbryt användning av andra receptbelagda fluoridpreparat (t.ex.
gel, munsköljmedel) under 24 timmar efter applicering av Clinpro
Clear fluoridbehandling.

För tandvårdspersonal
Använd inte hos patienter med känd överkänslighet mot produkten eller dess
ingredienser. Endast så mycket produkt som behövs ska användas för att bilda
ett tunt skikt på det avsedda behandlingsområdet och begränsa förtäring.
Säkerhetsdatablad (SDS)/säkerhetsinformationsblad (SIS) för 3M kan erhållas
via www.3M.com eller genom att kontakta närmaste leverantör.

Bruksanvisning
Allmänna appliceringsanvisningar:
1. Tänderna ska vara rena och fria från överskott av saliv före applicering för

bästa resultat.
2. Tryck på L-Pop™-endosförpackningen med tummen och

pekfingret för att trycka ut produkten helt ur behållaren och in i den
medföljande doseringsbrunnen.

3. Ta ut applikatorborsten ur förpackningen genom att försiktigt dra
i handtaget.

4. Applicera produkten på tänderna med applikatorborsten. Ladda om borsten
vid behov. Det är inte nödvändigt att använda all produkt i behållaren.
Använd så mycket produkt som behövs för att bilda ett skikt på det
avsedda behandlingsområdet.

5. Skölj inte av efter applicering. Du kan se ett transparent skikt på tänderna.
6. Fluoridlack nöts bort gradvis. Maximal effekt uppnås när patienten

instrueras att undvika mat, dryck och munsköljning i 15 minuter
efter appliceringen.

Förvaringsförhållanden
Denna produkt är utformad för förvaring och användning vid rumstemperatur.
Hållbarhet vid rumstemperatur är 24 månader. Omgivande temperatur som
rutinmässigt överskrider 27 °C/80 °F eller underskrider 10 °C/50 °F kan
förkorta hållbarhetstiden. Får ej frysas eller utsättas för extrem hetta. Se
utgångsdatum på den yttre förpackningen.

Hantering efter användning
Denna produkt är endast avsedd för engångsbruk. Kassera använd eller
kontaminerad produkt på korrekt sätt för att undvika hälsorisker på grund av
felaktig hantering.

Ingredienser
Sötningsmedel, natriumfluorid, polyakrylsyra, fosfatsalt, buffert

Säkerhetsdatablad och avfallshantering
Säkerhetsdatabladet/säkerhetsinformationsbladet (som kan erhållas via
www.3M.com eller genom att kontakta närmaste leverantör) innehåller
information om avfallshantering och ingredienser.
Kasseras i enlighet med lokala eller regionala bestämmelser.
Var särskilt uppmärksam vid kassering av kontaminerat avfall för att undvika
hälsorisker på grund av felaktig hantering.

Kundinformation
Rapportera allvarliga händelser som inträffar i relation till enheten till 3M och
den lokala behöriga myndigheten (EU) eller den lokala tillsynsmyndigheten.
Ingen person har befogenhet att lämna upplysningar som avviker från
informationen som tillhandahålls i dessa anvisningar.

Symbolordlista

Symboltitel Symbol Beskrivning och referens

Tillverkare Indikerar tillverkaren av
medicintekniska produkter. Källa:
ISO 15223, 5.1.1

Godkänd
representant inom
EU

Anger godkänd representant
inom EU. Källa: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EU, och/eller 2014/30/EU

Tillverkningsdatum Anger tillverkningsdatum av den
medicintekniska enheten. ISO
15223, 5.1.3

Bäst före datum Anger det datum efter vilket den
medicintekniska enheten inte. ISO
15223, 5.1.4 ska användas.

Partikod Anger tillverkarens partikod så
att partiet eller sändningen kan
identifieras. Källa: ISO 15223, 5.1.5

Katalognummer Anger tillverkarens katalognummer
så att den medicintekniska
enheten kan identifieras. Källa: ISO
15223, 5.1.6

Temperaturgräns Anger de temperaturgränser som
den medicintekniska enheten
säkert kan utsättas för. ISO 15223,
5.3.7

Återanvänd inte Indikerar en medicinsk anordning
som endast är avsedd för en enda
användning. Källa: ISO 15223,
5.4.2

Se bruksanvisningen
eller konsultera
de elektroniska
bruksanvisningarna

Anger att användaren måste
konsultera bruksanvisningen. Källa:
ISO 15223, 5.4.3

Medicinteknisk
produkt

Indikerar att föremålet är en
medicinteknisk enhet. Källa: ISO
15223, 5.7.7

Unik
enhetsidentifiering

Anger en UDI-bärare som
innehållerinformation om den
unika enhetsidentifieringen. Källa:
ISO 15223, 5.7.10

Importör Anger det organ som importerar
den medicintekniska produkten
lokalt. Källa: ISO 15223, 5.1.8

UKCA-märkning Anger överensstämmelse med alla
tillämpliga förordningar och/eller
direktiv i Förenade kungariket (UK)
för produkter som släpps ut på
marknaden i Storbritannien (GB).

Schweizisk
auktoriserad
representant

Anger den auktoriserade
representanten i Schweiz. Källa:
Swissmedic.ch

CE-märkning Indikerar överensstämmelse med
EUs förordning för medicintekniska
produkter och direktiv.

Grön Punkt Indikerar ett ekonomiskt
bidrag till det nationella
förpackningsåtervinningsföretaget
enligt det europeiska direktivet nr
94/62 och motsvarande nationell
lagstiftning. Packaging Recovery
Organization Europe.

Icke-korrugerad
fiberplatta

Indikerar att produktförpackningen
är tillverkad av icke-korrugerad
fiberplatta. Europakommissionens
officiella tidning; Kommissionens
beslut (97/129/EC)

Enhetsdos L-Pop™ Indikerar enhetsdos L-Pop™

För mer information, se HCBGregulatory.3M.com

JSUOMENKIELINEN

Tuotteen kuvaus
3M™ Clinpro™ läpinäkyvä fluorihoito on vesipohjainen 2,1-prosenttinen
natriumfluoridilakka, jota käytetään paikallisesti hampaan kiille- ja
dentiinipinnoille yliherkkien hampaiden hoitoon. Clinpro läpinäkyvä fluorihoito
sisältää 9 500 ppm fluoridia sekä lisättyä kalsiumia, fosfaattia ja ksylitolia.
Lakka toimitetaan L-Pop™-kertakäyttöpakkauksissa, jotka sisältävät 0,5 ml
(0,5 grammaa) fluorilakkaa.

Käyttötarkoitus
Fluorattu hammaspinnoite.

Käyttöaiheet
Clinpro läpinäkyvä fluorihoito on tarkoitettu yliherkkien hampaiden hoitoon.

Vasta-aiheet
Ei tunneta.

Kohdekäyttäjät
Koulutetut hammashoitoalan ammattilaiset, toisin sanoen yleishammaslääkärit,
hammashoitajat ja suuhygienistit, joilla on teoreettista ja käytännön tietoa
hammashoitotuotteiden käytöstä.

Kohdepotilasryhmät
Kohdepotilasryhmään kuuluvat lapset, teini-ikäiset ja aikuiset hammaslääkärin
suosituksen mukaisesti, ellei potilaan tila, kuten tunnettu laiteallergia, rajoita
sen käyttöä.

Kliininen hyöty
Hampaiden yliherkkyyden hoito.

Varotoimenpiteet ja varoitukset
Potilaille
Muiden potilaalle määrättyjen fluorivalmisteiden (esim. geelien ja
huuhteiden) käyttö tulee lopettaa 24 tunniksi Clinpro läpinäkyvän fluorihoidon
käytön jälkeen.

Hammashoitohenkilökunnalle
Vältä käyttöä potilailla, jotka ovat yliherkkiä tuotteelle tai sen ainesosille.
Levitä tuotetta vain ohuena kerroksena haluttuun hoitokohtaan, jottei sitä
pääse nieluun.
3M:n käyttöturvallisuustiedotteen (SDS)/turvallisuustiedotteen (SIS) saa
osoitteesta www.3M.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen tytäryhtiöön.

Käyttöohjeet
Yleiset käyttöohjeet:
1. Paras tulos saavutetaan, kun hammas on puhdas ja vapaa ylimääräisestä

syljestä ennen käyttöä.
2. Paina L-Pop™-kertakäyttöpakkausta käyttäen peukaloa ja etusormea

tuotteen puristamiseen ulos säiliöstä kokonaan annostelumaljaan.
3. Poista levityssivellin pakkauksesta vetämällä hellävaroen kahvasta.
4. Levitä tuote levityssiveltimellä hampaisiin. Kostuta sivellin uudelleen tarpeen

mukaan. Kaikkea pakkauksessa olevaa tuotetta ei tarvitse käyttää. Levitä
tuotetta niin, että sitä on riittävästi halutun hoitokohdan peittämiseen.

5. Älä huuhtele käytön jälkeen. Voit erottaa läpinäkyvän pinnoitteen
hampaan pinnalla.

6. Fluorilakka kuluu asteittain pois. Suurimman hyödyn saavuttamiseksi
neuvo asiakasta välttämään ruokaa, juomaa ja suuveden käyttöä vähintään
15 minuutin ajan lakan levittämisestä.

Säilytysolosuhteet
Tuote on suunniteltu säilytettäväksi ja käytettäväksi huoneenlämmössä. Tuote
säilyy huoneenlämmössä käyttökelpoisena 24 kuukautta. Jos ympäristön
lämpötila on jatkuvasti yli 27 °C (80 °F) tai alle 10 °C (50 °F), tuotteen
säilyvyys saattaa heikentyä. Tuote ei saa jäätyä, eikä sitä saa altistaa kovalle
kuumuudelle. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty ulkopakkaukseen.

Käsittely käytön jälkeen
Tämä tuote on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Vältä väärästä käsittelystä
johtuvat terveysriskit kiinnittämällä erityistä huomiota saastuneiden
tuotteiden hävittämiseen.

Ainesosat
Makeutusaine, natriumfluoridi, polyakryylihappo, fosfaattisuola, puskuri

Käyttöturvallisuustiedote ja hävittäminen
Katso hävittämistä ja ainesosia koskevat tiedot käyttöturvallisuustiedotteesta
(SDS) / käyttöturvallisuustiedotteesta (SIS), joka on saatavissa osoitteesta
www.3M.com tai ota yhteyttä paikalliseen tytäryhtiöön.
Hävitettävä paikallisten tai alueellisten määräysten mukaisesti.
Kiinnitä erityistä huomiota saastuneiden jätteiden hävittämiseen, jotta vältetään
väärästä käsittelystä johtuvat terveysriskit.

Asiakastiedote
Ilmoita laitteeseen liittyvistä vakavista haittatapahtumista 3M:lle ja paikalliselle
toimivaltaiselle viranomaiselle (EU) tai paikalliselle säätelyviranomaiselle.
Kenelläkään ei ole lupaa antaa mitään sellaisia tuotetta koskevia tietoja, jotka
eroavat tässä ohjeessa annetuista tiedoista.

Symbolisanasto

Symbolin otsikko Symboli Symbolin kuvaus

Valmistaja Ilmaisee lääkinnällisen laitteen
valmistajan. Lähde: ISO 15223,
5.1.1

Valtuutettu edustaja
Euroopan yhteisön
/ Euroopan unionin
alueella

Ilmaisee valtuutetun edustajan
Euroopan yhteisössä / Euroopan
unionissa. Lähde: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EU ja/tai 2014/30/EU

Valmistuspäivä Ilmaisee lääkinnällisen laitteen
valmistuspäivän. ISO 15223, 5.1.3

Viimeinen
käyttöpäivä

Ilmaisee päivän, jonka jälkeen
lääkinnällistä laitetta ei saa
käyttää. ISO 15223, 5.1.4

Eräkoodi Ilmaisee valmistajan eräkoodin,
jonka perusteella erä voidaan
tunnistaa. Lähde: ISO 15223, 5.1.5

Tuotenumero Ilmaisee valmistajan tuotenumeron,
jonka perusteella lääkinnällinen
laite voidaan tunnistaa. Lähde: ISO
15223, 5.1.6

Lämpötilaraja Ilmaisee lämpötilarajat,
joiden mukaiselle lämpötilalle
lääkinnällinen laite voidaan altistaa
turvallisesti. ISO 15223, 5.3.7

Ei saa käyttää
uudelleen

Ilmaisee lääkinnällisen laitteen,
joka on tarkoitettu käytettäväksi
vain kerran. Lähde: ISO 15223,
5.4.2

Lue käyttöohjeet
tai sähköiset
käyttöohjeet

Ilmaisee, että käyttäjän on
tutustuttava käyttöohjeisiin. Lähde:
ISO 15223, 5.4.3

Lääkinnällinen laite Ilmaisee, että kohde on
lääkinnällinen laite. Lähde: ISO
15223, 5.7.7

Yksilöllinen
laitetunniste

Ilmaisee yksilöllisen laitetunnisteen
tiedot sisältävän tietovälineen.
Lähde: ISO 15223, 5.7.10

Maahantuoja Ilmaisee lääkinnällistä laitetta
EU:hun tuovan yhteisön. Lähde: ISO
15223, 5.1.8

UKCA-merkki Kertoo kaikkien sovellettavien
säädösten ja/tai direktiivien
mukaisuuden Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, tuotteille,
jotka on tuotu markkinoille Iso-
Britanniassa.

Valtuutettu edustaja
Sveitsissä

Ilmaisee valtuutetun edustajan
Sveitsissä. Lähde: Swissmedic.ch

CE-merkintä Ilmaisee kaikkien sovellettavien
EU:n lääkinnällisistä laitteista
annettujen asetusten tai
direktiivien noudattamisen.

Vihreä piste Ilmaisee, että tuotteesta on maksettu
EY-direktiiviin N:o 94/62/EY ja
vastaavaan kansalliseen säädökseen
perustuvan valtakunnallisen
pakkaustenkeräysjärjestelmän
maksu. Packaging Recovery
Organization Europe (PRO Europe).

Aalloton kuitulevy Ilmaisee, että pakkaus on tehty
aallottomasta pahvista. EY:n
virallinen lehti; Komission päätös
(97/129/EY)

L-Pop™-
yksikköannos

Ilmaisee L-Pop™-yksikköannoksen

Jos kaipaat lisätietoa, katso HCBGregulatory.3M.com

HDANSK

Produktbeskrivelse
3M™ Clinpro™ Clear fluorbehandling er en vandbaseret coating med 2,1 %
natriumfluorid, der påføres topisk på emaljen og dentinen til behandling af
følsomme tænder. Clinpro Clear fluorbehandling indeholder 9.500 ppm fluor
samt tilsat calcium, fosfat og xylitol. Dette produkt leveres i L-Pop™-pakninger
med en enkelt dosis, som indeholder 0,5 ml (0,5 gram) fluorcoating.

Tilsigtet anvendelse
Fluoriseret coating.

Indikationer
Clinpro Clear fluorbehandling er indiceret til behandling af følsomme tænder.

Kontraindikationer
Ingen kendte.

Tilsigtede brugere
Uddannet klinikpersonale, dvs. tandlæger, klinikassistenter og tandplejere, som
har teoretisk og praktisk viden om anvendelse af dentalprodukter.

Tilsigtet patientpopulation
Den tilsigtede patientpopulation omfatter børn, teenagere og voksne som
anbefalet af en tandlæge, medmindre brugen begrænses af patientens tilstand,
såsom kendt allergi over for enheden.

Klinisk fordel
Behandling af følsomme tænder.

Forholdsregler og advarsler
For patienter
Seponer patientens brug af andre receptpligtige fluorholdige præparater
(f.eks. geler og mundskyllemidler) i 24 timer efter anvendelse af Clinpro
Clear fluorbehandling.

For klinikpersonale
Undgå brug på patienter, der har kendt overfølsomhed over for produktet
eller dets ingredienser. For at begrænse indtagelsen må der kun anvendes
den mængde produkt, der er tilstrækkelig til at danne en tynd coating på det
ønskede behandlingsområde.
3M sikkerhedsdatablad (SDS)/Blad om sikkerhedsoplysninger (SIS) kan findes
på www.3M.com, eller du kan kontakte din lokale afdeling.

Brugsanvisning
Generel appliceringsvejledning:
1. For de bedste resultater skal tænderne være rene og fri for overskydende

spyt før applicering.
2. Tryk på L-Pop™-pakken til engangsbrug ved at bruge tommelfingeren

og pegefingeren til at presse produktet helt ud af beholderen og ned i det
vedhæftede doseringsreservoir.

3. Fjern applikatorbørsten fra emballagen ved forsigtigt at trække i håndtaget.
4. Brug applikatorbørsten til at påføre produktet på tænderne. Påfør produktet

på børsten efter behov. Det er ikke nødvendigt at anvende al produktet
i pakningen. Anvend kun den mængde produkt, der er tilstrækkelig til at
danne en coating på det ønskede behandlingsområde.

5. Skyl ikke efter appliceringen. Du kan se et tyndt lag på tænderne.
6. Fluorlaget vil gradvist blive slidt væk. For at opnå maksimal effekt, skal du

instruere patienten i at undgå mad, drikkevarer og mundskylning i mindst
15 minutter efter appliceringen.

Opbevaring
Dette produkt er beregnet til opbevaring og anvendelse ved stuetemperatur.
Holdbarhed ved stuetemperatur er 24 måneder. Omgivende temperaturer,
som normalt ligger over 27 °C/80 °F eller under 10 °C/50 °F, kan reducere
holdbarheden. Må ikke nedfryses eller udsættes for ekstrem varme. Se
yderemballagen for udløbsdatoen.

Håndtering efter brug
Dette produkt er kun til engangsbrug. Brugte og kontaminerede produkter skal
bortskaffes korrekt for at undgå sundhedsrisiko på grund af forkert håndtering.

Indholdsstoffer
Sødemiddel, natriumfluorid, polyakrylsyre, fosfatsalt, buffer

Sikkerhedsdatablad og bortskaffelse
Se sikkerhedsdatabladet/bladet om sikkerhedsoplysninger (kan rekvireres på
www.3M.com eller hos din lokale forhandler) for oplysninger om bortskaffelse.
Bortskaffes i henhold til lokale eller regionale regler.
Vær især opmærksom på bortskaffelse af kontamineret affald for at undgå
sundhedsrisici som følge af forkert håndtering.

Kundeoplysninger
Indberet alvorlige hændelser i forbindelse med produktet til 3M og den lokale
kompetente myndighed (EU) eller den lokale tilsynsmyndighed.
Ingen må give oplysninger, som afviger fra oplysningerne i denne
brugsanvisning.

Symbolordliste

Symbolnavn Symbol Beskrivelse og reference

Producent Angiver producenten af det
medicinske udstyr. Kilde: ISO
15223, 5.1.1

Bemyndiget i EU Angiver den bemyndigede i EU.
Kilde: ISO 15223, 5.1.2, 2014/35/EU
og/eller 2014/30/EU

Fremstillingsdato Viser det medicinske udstyrs
fremstillingsdato. ISO 15223, 5.1.3

Anvendes inden Angiver datoen, efter hvilken
det medicinske udstyr ikke må
anvendes. ISO 15223, 5.1.4

Batchkode Angiver producentens batchkode,
så batch eller lot kan identificeres.
Kilde: ISO 15223, 5.1.5

Varenummer Angiver producentens varenummer,
så det medicinske udstyr kan
identificeres. ISO 15223, 5.1.6

Temperaturinterval Angiver det temperaturinterval,
som det medicinske udstyr uden
risiko kan udsættes for. ISO 15223,
5.3.7

Må ikke
genanvendes

Angiver medicinsk udstyr, der er
beregnet til engangsbrug. Kilde:
ISO 15223, 5.4.2

Se brugsanvisningen
eller den
elektroniske
brugsanvisning

Angiver, at brugeren skal læse
i brugsanvisningen. Kilde: ISO
15223, 5.4.3

Medicinsk udstyr Viser, at dette produkt er medicinsk
udstyr. Kilde: ISO 15223, 5.7.7

Unikt enheds-id Angiver en transportør,
der indeholder unikke
enhedsidentifikationsoplysninger.
Kilde: ISO 15223, 5.7.10

Importør Angiver den enhed, som importerer
det medicinske udstyr til det lokale
område. Kilde: ISO 15223, 5.1.8

UKCA-mærke Angiver overensstemmelse med alle
gældende regler og/eller direktiver
i Det Forenede Kongerige (UK)
for produkter, der markedsføres i
Storbritannien (GB).

Schweizisk
autoriseret
repræsentant

Angiver den autoriserede
repræsentant i Schweiz. Kilde:
Swissmedic.ch

CE-mærke Angiver overensstemmelse med
alle gældende EU-forordninger og
EU-direktiver om medicinsk udstyr.

Grøn Punkt Viser et økonomisk bidrag til
det duale system til genvinding
af emballager i henhold til den
europæiske forordning nr. 94/62
og de tilhørende nationale love.
Packaging Recovery Organization
Europe.

Glat pap Angiver, at produktemballagen
er lavet af ikke-bølget pap.
EU-Tidende; Kommissionens
beslutning (97/129/EF)

L-Pop™ med
enkeltdosis

Angiver L-Pop™ med enkeltdosis

Du kan finde flere informationer under HCBGregulatory.3M.com

INORSK

Produktbeskrivelse
3M™ Clinpro™ Clear fluorbehandling er et vannbasert belegg med 2,1 %
natriumfluorid. Det påføres topisk på emalje og dentin for behandling av
hypersensitive tenner. Clinpro Clear fluorbehandling inneholder 9500 ppm fluor
samt tilsetning av kalsium, fosfat og xylitol. Dette produktet leveres i L-Pop™
enhetsdoser med 0,5 ml (0,5 gram) fluorlakk i hver pakning.

Tiltenkt bruk
Påføring av fluorholdig belegg på tennene.

Indikasjoner for bruk
Clinpro Clear fluorbehandling er indisert for behandling av hypersensitive tenner.

Kontraindikasjoner
Ingen kjente.

Tiltenkte brukere
Fagfolk innen odontologi, dvs. tannleger, tannlegeassistenter/tannpleiere, som
har teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av tannprodukter.

Tiltenkt pasientpopulasjon
Tiltenkt pasientpopulasjon inkluderer barn, tenåringer og voksne som anbefalt
av en tannlege, med mindre pasientens tilstand, for eksempel en kjent allergi
mot enheten, begrenser bruken.

Kliniske fordeler
Behandling av hypersensitive tenner.

Forsiktighetsregler og advarsler
For pasienter
Avbryt bruken av andre reseptbelagte fluorpreparater (f.eks. gel, skyllemiddel) i
24 timer etter påføring av Clinpro Clear fluorbehandling.

For tannhelsepersonell
Unngå bruk hos pasienter som kan ha kjent overfølsomhet overfor produktet
eller dets ingredienser. For å unngå svelging av produktet, må det kun brukes
nok produkt til å danne et tynt belegg på ønsket behandlingsområde.
3M Sikkerhetsdatablad (SDS)/Sikkerhetsinformasjonsblad (SIS) kan fås fra
www.3M.com eller ved å kontakte din lokale leverandør.

Bruksanvisning
Generelle instruksjoner for påføring:
1. For best resultat bør tennene være rene og frie for overflødig spytt

før påføring.
2. Trykk på L-Pop™-pakken for engangsbruk med tommelen og pekefingeren

for å presse produktet helt ut av reservoaret og inn i den medfølgende
skålen for dispensering.

3. Ta applikatorbørsten ut av emballasjen ved å trekke forsiktig i håndtaket.
4. Bruk applikatorbørsten til å påføre materialet på tennene. Påfør mer

materiale på børsten ved behov. Det er ikke nødvendig å bruke alt
materialet i pakken. Bruk kun den mengden materiale som er nødvendig for
å danne et tynt belegg på det ønskede behandlingsområdet.

5. Ikke skyll etter påføring. Du kan se et klart belegg på tennene.
6. Fluorbelegget vil gradvis slites bort. For å oppnå best mulig resultat, bør

pasienten instrueres om å ikke spise, drikke eller skylle munnen i minst
15 minutter etter påføring.

Oppbevaringsforhold
Dette produktet er fremstilt for oppbevaring og bruk ved
romtemperatur. Holdbarhetstemperatur i romtemperatur er 24 måneder.
Omgivelsestemperaturer som rutinemessig er over 27 °C / 80 °F eller lavere
enn 10 °C / 50 °F kan redusere holdbarheten. Skal ikke fryses eller utsettes for
ekstrem varme. Se emballasjen for utløpsdato.

Håndtering etter bruk
Dette produktet er kun til engangsbruk. Pass på å håndtere og avhende brukt
eller kontaminert produkt på en forsvarlig måte for å unngå helserisiko på
grunn av feil håndtering.

Ingredienser
Søtningsmiddel, natriumfluorid, polyakrylsyre, fosfatsalt, buffer

Sikkerhetsdatablad og avfallshåndtering
Se sikkerhetsdatabladet/sikkerhetsinformasjonsbladet (tilgjengelig på www.3M.com
eller din lokale forhandler) for informasjon om avhending og innhold.
Skal avhendes i samsvar med lokale eller regionale forskrifter.
Vær særlig oppmerksom på avhending av kontaminert avfall for å unngå
helserisiko på grunn av feil håndtering.

Kundeinformasjon
Vennligst rapporter en alvorlig hendelse som oppstår i forbindelse med enheten
til 3M, og de kompetente myndighetene (EU) eller lokale tilsynsmyndigheter.
Ingen person er autorisert til å oppgi informasjon som avviker fra informasjonen
i dette instruksjonsheftet.

Symbolordliste

Symboltittel Symbol Symbolbeskrivelse

Produsent Viser produsenten av det
medisinske utstyret. Kilde: ISO
15223, 5.1.1

Autorisert
representant i Det
europeiske fellesskap
/ EU

Viser autorisert representant i Det
europeiske fellesskap / EU. Kilde:
ISO 15223, 5.1.2, 2014/35/EU, og/
eller 2014/30/EU

Produksjonsdato Viser produksjonsdato for det
medisinske utstyret. ISO 15223,
5.1.3

Utløpsdato Angir dato for når det medisinske
utstyret ikke lenger skal brukes.
ISO 15223, 5.1.4

Batchkode Angir produsentens batchkode, slik
at batch eller lot kan identifiseres.
Kilde: ISO 15223, 5.1.5

Artikkelnummer Angir produsentens
artikkelnummer, slik at det
medisinske utstyret kan
identifiseres. Kilde: ISO 15223,
5.1.6

Temperaturbegrensning Angir høyeste respektive laveste
sikre oppbevaringstemperatur
for det medisinske utstyret. ISO
15223, 5.3.7

Kun til engangsbruk Indikerer et medisinsk utstyr som
kun er beregnet for engangsbruk.
Kilde: ISO 15223, 5.4.2

Se bruksanvisningen
eller se den
elektroniske
bruksanvisningen

Indikerer behovet for at brukeren
sjekker i bruksanvisningen. Kilde:
ISO 15223, 5.4.3

Medisinsk utstyr Angir at dette produktet er et
medisinsk utstyr. Kilde: ISO 15223,
5.7.7

Unik
enhetsidentifikator

Indikerer en beholder
som inneholder unik
enhetsidentifikatorinformasjon.
Kilde: ISO 15223, 5.7.10

Importør Angir hvilken juridisk enhet som
er ansvarlig for import av det
medisinske utstyret lokalt. Kilde:
ISO 15223, 5.1.8

UKCA-merket Indikerer samsvar med alle
gjeldende regler og/eller direktiver
i Storbritannia (UK) for produkter
som lansert til markedet i
Storbritannia (GB).

Autorisert
representant i Sveits

Angir den autoriserte sveitsiske
representanten. Kilde: Swissmedic.
ch

CE-merke Viser samsvar med alle europeiske
direktiver og forordninger for
medisinsk utstyr.

Grønt Punkt Angir et finansielt bidrag til
«Dual System» for gjenvinning
av emballasje iht. Europeisk
direktiv 94/62/EF og de tilhørende
nasjonale lover. Packaging Recovery
Organization Europe.

Ikke-korrugert
fiberplate

Indikerer at produktemballasjen
er laget av ikke-bølget papp.
Den europeiske unions tidende;
kommisjonsvedtak (97/129/EF)

Enhetsdose for
L-Pop™

Indikerer enhetsdose for L-Pop™

For mer informasjon, se HCBGregulatory.3M.com

YБЪЛГАРСКИ

Описание на продукта
Прозрачният флуориден лак 3M™ Clinpro™ е покритие на водна основа с
2,1% натриев флуорид, което се прилага локално върху емайла и дентина
за лечение на свръхчувствителни зъби. Прозрачният флуориден лак Clinpro
съдържа 9500 ppm флуорид, както и добавен калций, фосфат и ксилитол.
Този продукт се доставя в опаковки L-Pop™ с единична доза, съдържащи
0,5 ml (0,5 грама) флуоридно покритие.

Предназначение
Покриване на зъбите с флуорид.

Показания за употреба
Прозрачният флуориден лак Clinpro е показан за лечение на
свръхчувствителни зъби.

Противопоказания
Няма известни.

Целеви потребители
Обучени стоматологични специалисти, т.е. общи стоматолози,
стоматологични асистенти/хигиенисти, които имат теоретически и
практически познания за използването на стоматологични продукти.

Целева популация пациенти
Целевата популация пациенти включва деца, юноши и възрастни
по преценка на стоматолог, освен ако пациентът има състояние,
като например известна алергия към изделието, което ограничава
употребата му.

Клинична полза
Лечение на свръхчувствителност на зъбите.
Предпазни мерки и предупреждения
За пациентите
Прекратете прилагането на други флуоридни препарати, получавани по
лекарско предписание (т.е. гелове, изплакващи средства), за 24 часа след
нанасянето на прозрачния флуориден лак Clinpro.
За стоматологичния персонал
Не използвайте при пациенти с известна свръхчувствителност към
продукта или неговите съставки. За да се ограничи поглъщането,
използвайте само толкова продукт, че да се образува тънко покритие
върху желаната област на третиране.
Информационният лист за безопасност (ИЛБ)/листът с информация за
безопасност (ЛИБ) на 3M можете да получите на адрес www.3M.com или
като се свържете с местния филиал.

Инструкции за употреба
Общи инструкции за нанасяне:
1. За най-добри резултати зъбите трябва да са чисти и без излишна

слюнка преди нанасяне.
2. Стиснете опаковката L-Pop™ за еднократна употреба, като използвате

палеца и показалеца, за да изстискате напълно продукта от
резервоара и да го прехвърлите в прикрепената ямка за дозиране.

3. Извадете четката за нанасяне от опаковката, като издърпате
внимателно дръжката.

4. С помощта на четката за нанасяне нанесете продукта върху зъбите.
При необходимост вземете още продукт с четката. Не е необходимо
да използвате цялото предоставено количество продукт. Използвайте
достатъчно количество продукт, за да се образува покритие върху
желаната област на третиране.

5. Не изплаквайте след нанасяне. Може да видите прозрачно покритие
върху зъбите.

6. Флуоридното покритие постепенно ще се износи. За да постигнете
максимален ефект, инструктирайте пациента да избягва
храна, напитки и изплакване на устната кухина поне 15 минути
след нанасянето.

Условия за съхранение
Този продукт е предназначен за съхранение и употреба при стайна
температура. Срокът на годност при стайна температура е 24 месеца.
Околна температура, която редовно е по-висока от 27°C/80°F или по-ниска
от 10°C/50°F, може да намали срока на годност. Да не се замразява
или излага на прекомерна топлина. Срокът на годност е посочен върху
външната опаковка.

Третиране след употреба
Този продукт е предназначен само за еднократна употреба. Изхвърляйте
използвания или замърсения продукт по правилния начин, за да избегнете
рискове за здравето вследствие на неправилно третиране.

Съставки
Подсладител, натриев флуорид, полиакрилова киселина, фосфатна
сол, буфер

ИЛБ и изхвърляне
Вижте информационния лист за безопасност/листа с информация за
безопасност (наличен на адрес www.3M.com или като се свържете с
местния филиал) за информация за изхвърлянето и съставките.
Изхвърлете в съответствие с местните или регионалните разпоредби.
Обърнете специално внимание на изхвърлянето на замърсените отпадъци,
за да избегнете рискове за здравето вследствие на неправилно третиране.

Информация за клиента
Съобщавайте на 3M и на местния компетентен орган (ЕС) или местния
регулаторен орган за сериозни инциденти, възникнали във връзка
с изделието.
Забранено е на всички лица да предоставят всякаква информация, която
се отклонява от предоставената в настоящия лист с инструкции.

Речник на символите

Наименование на
символа

Символ Описание и референции

Производител Посочва производителя
на медицинското изделие.
Източник: ISO 15223, 5.1.1

Упълномощен
представител в
Европейската
общност/
Европейския съюз

Посочва упълномощен
представител в Европейската
общност/Европейския съюз.
Източник: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/ЕС и/или 2014/30/ЕС

Дата на
производство

Посочва датата, на която е
произведено медицинското
изделие. ISO 15223, 5.1.3

Да се използва
преди

Посочва датата, след която
медицинското изделие не трябва
да се използва. ISO 15223, 5.1.4

Код на партида Посочва кода на партидата
на производителя с цел
идентифициране на партидата
или групата. Източник: ISO
15223, 5.1.5

Каталожен номер Посочва каталожния
номер на производителя
с цел идентифициране на
медицинското изделие.
Източник: ISO 15223, 5.1.6

Темпе-ратурна
граница

Посочва температурната
граница, до която употребата
на медицинското изделие е
безопасна. ISO 15223, 5.3.7

Да не се използва
повторно

Посочва медицинско изделие,
което е предназначено само за
еднократна употреба. Източник:
ISO 15223, 5.4.2

Вижте
инструкциите за
употреба или вижте
електронните
инструкции за
употреба

Показва, че потребителят
трябва да направи справка
с инструкциите за употреба.
Източник: ISO 15223, 5.4.3

медицинско
изделие

Обозначава, че артикулът е
медицинско изделие. Източник:
ISO 15223, 5.7.7

Уникален
идентификатор на
устройството

Показва носител, който съдържа
уникална информация за
идентификатор на устройството.
Източник: ISO 15223, 5.7.10

вносител Посочва субекта, внасящ
медицинското изделие в
конкретния регион. Източник: ISO
15223, 5.1.8

Маркировка UKCA Показва съответствие с всички
приложими регламенти и/
или директиви в Обединеното
кралство за продукти, пуснати на
пазара във Великобритания.

Упълномощен
представител в
Швейцария

Посочва упълномощения
представител в Швейцария.
Източник: Swissmedic.ch

CE знак Посочва отговаряне на всички
приложими регламенти и
директиви на Европейския съюз
относно медицински изделия

Търговска марка
„Зелена точка“

Обозначава финансов принос
към национално дружество за
оползотворяване на опаковъчни
материали съгласно европейска
Директива 94/62 и съответното
национално законодателство.
Packaging Recovery Organization
Europe.

Невълнообразен
картон

Обозначава, че опаковката
на продукта е изработена от
негофриран картон. Официален
вестник на Европейския съюз;
Решение на Комисията (97/129/ЕО)

Единична доза
L-Pop™

Указва единична доза L-Pop™

За допълнителна информация вижте HCBGregulatory.3M.com

XHRVATSKI

Opis proizvoda
3M™ Clinpro™ Clear fluoride treatment je premaz na bazi vode koji sadržava
2,1% natrijeva fluorida i koji se nanosi topikalno na caklinu i dentin za liječenje
preosjetljivih zubi. Clinpro Clear fluoride treatment sadržava 9.500 ppm fluorida
i dodatak kalcija, fosfata i ksilitola. Ovaj proizvod isporučuje se u paketima
jedinične doze L-Pop™ koje sadržavaju 0,5 ml (0,5 g) flourida za premazivanje.

Predviđena namjena
Premaz za zube s fluorom.

Upute za uporabu
Clinpro Clear fluoride treatment indiciran je za liječenje preosjetljivih zubi.

Kontraindikacije
Nisu poznate.

Predviđeni korisnici
Profesionalni stomatolozi, npr. stomatolozi, tehničari/higijeničari koji posjeduju
teoretsko i praktično znanje o upotrebi proizvoda za njegu zubi.

Predviđeni pacijenti
Predviđeni pacijenti uključuju djecu, tinejdžere i odrasle po preporuci
stomatologa, osim u slučaju kada stanje pacijenta, kao što je poznata alergija,
ne ograničava uporabu proizvoda.

Kliničke prednosti
Liječenje preosjetljivih zubi.

Mjere opreza i upozorenja
Za pacijente
Unutar 24 sata nakon primjene Clinpro Clear fluoride treatment, prekinite
uporabu drugih propisanih fluoridnih preparata (tj. gelova, ispiranja).

Za stomatološko osoblje
Izbjegavajte upotrebu kod pacijenata koji bi mogli imati poznatu preosjetljivost
na proizvod ili njegove sastojke. Za ograničavanje gutanja, na željeno područje
liječenja koristite samo onoliko proizvoda koliko je potrebno da se oblikuje
tanki sloj.
Sigurnosno-tehnički list 3M (STL)/tablicu sa sigurnosnim informacijama (SIS)
potražite na www.3M.com ili se obratite lokalnoj podružnici.

Upute za uporabu
Opće upute za nanošenje:
1. Za najbolje rezultate zubi trebaju biti čisti i bez viška sline prije nanošenja.
2. Paket jedinične doze L-Pop™ pritisnite palcem i kažiprstom kako biste

potpuno istisnuli proizvod iz spremnika u priloženu posudicu za doziranje.
3. Uklonite aplikatorsku četkicu iz pakiranja laganim povlačenjem drške.
4. S pomoću aplikatorske četkice nanesite proizvod na zube. Po potrebi

ponovno nanesite proizvod na četkicu. Ne morate iskoristiti sav proizvod.
Na željeno područje liječenja koristite onoliko proizvoda koliko je potrebno
da se oblikuje tanki sloj.

5. Ne ispirati nakon nanošenja. Možete vidjeti prozirni premaz na zubima.
6. Premaz s flouridom postupno će nestati. Za postizanje maksimalnog učinka,

uputite pacijenta da izbjegava hranu, piće i tekućine za ispiranje usta
najmanje 15 minuta nakon nanošenja.

Uvjeti skladištenja
Ovaj proizvod namijenjen je uporabi i pohranjivanju na sobnoj temperaturi.
Rok trajanja na sobnoj temperaturi je 24 mjeseca. Temperature okoline
rutinski više od 27°C/80 F ili niže od 10 C/50°F mogu smanjiti rok trajanja.
Nemojte zamrzavati niti izlagati prevelikoj toplini. Datum isteka nalazi se na
poleđini ambalaže.

Rukovanje nakon uporabe
Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za jednokratnu uporabu. Pravilno odbacite
iskorišten ili kontaminiran proizvod kako biste izbjegli zdravstvene rizike
uzrokovane nepropisnim rukovanjem.

Komponente
Zaslađivač, natrijev fluorid, poliakrilna kiselina, fosfatna sol, pufer

Sigurnosno-tehnički list i odlaganje
Pogledajte sigurnosno-tehnički list/tablicu sa sigurnosnim informacijama
(dostupno na www.3M.com ili kod vaše lokalne podružnice) za informacije o
odlaganju i sastojcima.
Odbacite u skladu s lokalnim ili regionalnim propisima.
Obratite posebnu pažnju na odlaganje kontaminiranog otpada kako biste izbjegli
zdravstvene rizike uzrokovane nepropisnim rukovanjem.

Podaci za kupce
Ozbiljan incident koji se dogodio u vezi s uređajem prijavite tvrtki 3M i lokalnom
nadležnom tijelu (EU) ili lokalnoj regulatornoj agenciji.
Nitko nema ovlaštenja za pružanje informacija koje se razlikuju od informacija
prikazanih u ovome listu s uputama.

Pojmovnik simbola

Naziv simbola Simbol Opis i referenca

Proizvođač Označava proizvođača medicinskih
proizvoda. Izvor: ISO 15223, 5.1.1

Ovlašteni zastupnik
u Europskoj
zajednici / Europskoj
uniji

Označava ovlaštenog zastupnika u
Europskoj zajednici / Europskoj uniji.
Izvor: ISO 15223, 5.1.2, 2014/35/EU
i/ili 2014/30/EU

Datum proizvodnje Označava datum kada je medicinski
proizvod proizveden. ISO 15223,
5.1.3

Rok valjanosti Navodi datum nakon kojeg se
medicinski proizvod ne smije
koristiti. ISO 15223, 5.1.4

Serijski broj Označava serijski broj proizvođača
kojim se može identificirati šarža ili
serija. Izvor: ISO 15223, 5.1.5

Kataloški broj Označava kataloški broj
proizvođača tako da se medicinski
proizvod može identificirati. Izvor:
ISO 15223, 5.1.6

Ograničenje
temperature

Navodi ograničenja temperature
do kojih se medicinski proizvod
može izložiti na siguran način. ISO
15223, 5.3.7

Nije za višekratnu
uporabu

Označava medicinski proizvod koji
je namijenjen samo za jednokratnu
uporabu. Izvor: ISO 15223, 5.4.2

Pročitajte upute
za uporabu ili
elektroničke upute za
uporabu

Označava da korisnik treba
pogledati upute za uporabu. Izvor:
ISO 15223, 5.4.3

Medicinski proizvod Označava da je stavka medicinski
proizvod. Izvor: ISO 15223, 5.7.7

Jedinstvena
identifikacija
proizvoda

Označava nosač koji sadrži
podatke o jedinstvenoj identifikaciji
proizvoda. Izvor: ISO 15223, 5.7.10

Uvoznik Označava tvrtku koja uvozi
medicinski proizvod na određeni
lokalitet. Izvor: ISO 15223, 5.1.8

Oznaka UKCA Označava sukladnost sa svim
primjenjivim propisima i/ili
direktivama u Ujedinjenoj Kraljevini
(UK) za proizvode stavljene na tržište
u Velikoj Britaniji (VB).

Ovlašteni predstavnik
za Švicarsku

Označava ovlaštenog predstavnika
u Švicarskoj. Izvor: Swissmedic.ch

CE oznaka Označava sukladnost sa svim
mjerodavnim uredbama ili
direktivama o medicinskim
proizvodima Europske unije.

Zelena točka Označava financijski doprinos
lokalnoj tvrtki za povrat ambalaže
prema europskoj direktivi br. 94/62
i odgovarajućim nacionalnim
zakonima. Organizacija za oporabu
ambalaže za Europu

Vlaknasta ploča
nevalovita

Označava da je pakiranje proizvoda
izrađeno od nevalovite vlaknaste
ploče. Službeni list EK-a; Odluka
Komisije (97/129/EZ)

Odmjeren dozator
L-Pop™

Naznačuje odmjeren dozator
L-Pop™

Više informacija možete pronaći na poveznici HCBGregulatory.3M.com

NMAGYAR

Termékleírás
A 3M™ Clinpro™ átlátszó fluoridos kezelés egy 2,1% nátrium-fluorid-tartalmú,
víz alapú bevonat, amely túlérzékeny fogak zománcának és dentinjének helyi
kezelésére szolgál. A Clinpro átlátszó fluoridos kezelés 9500 ppm fluoridot,
valamint hozzáadott kalciumot, foszfátot és xilitolt tartalmaz. A termék
egységnyi, 0,5 ml-es (0,5 g-os) fluoridbevonat-adagokat tartalmazó L-Pop™
csomagolásban kerül kiszerelésre.

Rendeltetés
Fluoridos fogbevonat.

Felhasználási javallatok
A Clinpro átlátszó fluoridos kezelés a túlérzékeny fogak kezelésére szolgál.

Ellenjavallatok
Nem ismertek.

Célfelhasználók
Képzett fogászati szakemberek, azaz általános fogorvosok, fogászati
asszisztensek/dentálhigiénikusok, akik elméleti és gyakorlati ismeretekkel
rendelkeznek a fogászati termékek használatával kapcsolatban.

Célzott betegpopuláció
A célpopulációba a gyermekek, a tizenévesek és a felnőttek tartoznak
a fogorvos javaslatának megfelelően, hacsak a beteg állapota – például az
anyaggal szembeni ismert allergia – nem korlátozza a felhasználhatóságot.

Klinikai előny
A fogak túlérzékenységének kezelése.

Óvintézkedések és figyelmeztetések
Betegek számára
A Clinpro átlátszó fluoridos kezelés alkalmazása utáni 24 órában
függessze fel más, receptre kapható fluoridos készítmények (pl. gélek,
öblögetők) alkalmazását.

Fogászati szakemberek számára
Kerülje az alkalmazást olyan betegeknél, akik ismerten túlérzékenyek lehetnek
a termékre vagy összetevőire. A lenyelés korlátozása érekében csak a kezelni
kívánt terület vékony rétegű bevonásához elegendő terméket használjon.
A 3M biztonsági adatlapjait (SDS) / biztonsági információs lapjait (SIS) letöltheti
a www.3M.com webhelyről, vagy lépjen kapcsolatba a helyi képviselettel.

Használati útmutató
Általános alkalmazási utasítások:
1. A legjobb eredmény érdekében a fogak legyenek tiszták és felesleges

nyáltól mentesek, mielőtt alkalmazza a terméket.
2. Nyomja meg az egyszer használatos L-Pop™ csomagolást

mutató- és hüvelykujjával, és nyomja ki a terméket a tartóból a
mellékelt adagolóedénybe.

3. A felvivőecsetet óvatosan távolítsa el a csomagolásból a nyelénél fogva.
4. A felvivőecsettel vigye fel a terméket a fogakra. Az ecsetet szükség szerint

mártsa újra. Nem kell felhasználni a termék teljes mennyiségét. A kezelni
kívánt terület bevonásához elegendő mennyiségű terméket használjon el.

5. A felvitel után ne öblítsen. Előfordulhat, hogy az átlátszó bevonat szemmel
is látható a fogak felszínén.

6. A fluoridos bevonat fokozatosan el fog tűnni. A legjobb hatás elérése
érdekében utasítsa a beteget, hogy a kezelés után legalább 15 percig
kerülje az evést, az ivást és az öblögetést.

Tárolási körülmények
A terméket szobahőmérsékleten történő tárolásra és használatra tervezték.
Eltarthatósága szobahőmérsékleten 24 hónap. A rendszeresen 27 °C/80 °F
feletti, illetve 10 °C/50 °F alatti környezeti hőmérséklet csökkentheti az
eltarthatósági időt. Ne fagyassza le és ne tegye ki extrém hőhatásnak. A lejárati
idő a külső csomagoláson található.

Használat utáni teendők
Ez a termék egyszer használatos. A nem megfelelő kezelésből adódó
egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében gondoskodjon a használt vagy
szennyezett termék megfelelő ártalmatlanításáról.

Összetevők
Édesítőszer, nátrium-fluorid, poliakrilsav, foszfátsó, puffer

Biztonsági adatlap és ártalmatlanítás
A hulladékkezelésre és az összetevőkre vonatkozó információ a biztonsági
adatlapon / biztonsági információs lapon szerepel (amely hozzáférhető a
www.3M.com webhelyen, valamint a területileg illetékes képviseletnél).
Ártalmatlanítását a helyi és regionális szabályozásoknak megfelelően
kell elvégezni.
Fordítson kiemelt figyelmet a szennyezett hulladék megsemmisítésére, hogy
kizárja a helytelen kezelésből eredő egészségügyi kockázatokat.

Vásárlói információ
Az eszközzel kapcsolatos súlyos váratlan eseményeket jelentse a 3M és a helyi
illetékes hatóság (EU), illetve a helyi szabályozó hatóság felé.
Senki sem jogosult a jelen használati utasításban szereplőktől eltérő
információkat megosztani.

Szimbólumgyűjtemény

A jelkép címe Szimbólum Leírás és hivatkozások

Gyártó Az orvostechnikai eszköz gyártóját
jelöli. Forrás: ISO 15223, 5.1.1

Hivatalos képviselő
az Európai
Közösségben /
Európai Unióban

A hivatalos képviselőt jelöli az
Európai Közösségben / Európai
Unióban. Forrás: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EU és/vagy 2014/30/EU

Gyártási időpont Az orvostechnikai eszköz gyártási
időpontját mutatja. ISO 15223,
5.1.3

Lejárati idő Az a nap, amelyet követően a
gyógyászati eszközt már nem
szabad használni. ISO 15223, 5.1.4

Tételszám A gyártói tételszámot jelzi, amely
alapján azonosítható a tétel. Forrás:
ISO 15223, 5.1.5

Katalógusszám A gyártói katalógusszámot jelzi,
amely alapján azonosítható az
orvostechnikai eszköz. Forrás: ISO
15223, 5.1.6

Hőmérsékleti határ Azok a hőmérsékleti határértékek,
amelyeknek a gyógyászati eszköz
biztonságosan kitehető. ISO 15223,
5.3.7

Újrafelhasználásuk
tilos

Azt jelöli, hogy az orvostechnikai
eszköz csak egyszeri használatra
alkalmas. Forrás: ISO 15223, 5.4.2

Olvassa el a
használati útmutatót
vagy az elektronikus
használati útmutatót

Azt jelzi, hogy a felhasználónak
el kell olvasnia a használati
útmutatót. Forrás: ISO 15223, 5.4.3

Orvostechnikai
eszköz

Jelzi, hogy a termék orvostechnikai
eszköz. Forrás: ISO 15223, 5.7.7

Egyedi
eszközazonosító

Olyan hordozót jelöl, amely egyedi
eszközazonosító információt
tartalmaz. Forrás: ISO 15223,
5.7.10

Importőr Az orvostechnikai eszközt az
adott területre importáló jogalany
jelzésére szolgál. Forrás: ISO
15223, 5.1.8

UKCA-jelölés Az Egyesült Királyságban (UK)
érvényes minden vonatkozó
szabályozásnak és/vagy
irányelvnek való megfelelőséget
jelzi a Nagy-Britannia (GB) piacára
kerülő termékekre vonatkozóan.

Svájci
meghatalmazott
képviselet

A Svájcban működő
meghatalmazott képviseletet jelzi.
Forrás: Swissmedic.ch

CE-jelölés Az orvostechnikai eszközökre
vonatkozó összes európai uniós
rendeletnek és irányelvnek való
megfelelőséget jelzi.

A Zöld Pont védjegy A 94/62/EK európai irányelv és
a kapcsolódó nemzeti törvény
alapján a nemzeti csomagolóanyag-
visszanyerési vállalatnak fizetett
pénzügyi hozzájárulást jelzi.
Packaging Recovery Organization
Europe.

Nem hullámlemez
jellegű karton

Nem hullámlemez jellegű kartonból
készült termékcsomagolást jelöl.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja;
97/129/EK bizottsági határozat

L-Pop™ adagolási
egység

z L-Pop™ adagolási egységet jelzi

További információkért lásd HCBGregulatory.3M.com
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Kasutusjuhend
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Naudojimo instrukcija

MPOLSKI

Opis produktu
Bezbarwny preparat do fluoryzacji 3M™ Clinpro™ Clear jest powłoką
na bazie wody zawierającą 2,1% fluorku sodu, stosowaną miejscowo
na powierzchnię szkliwa i zębiny w leczeniu nadwrażliwości zębów.
Bezbarwny preparat do fluoryzacji Clinpro Clear zawiera 9500 ppm
fluorku oraz dodatkowo wapń, fosforan i ksylitol. Produkt jest dostarczany
w opakowaniach jednostkowych L-Pop™ zawierających 0,5 ml (0,5 g)
powłoki fluorkowej.

Przeznaczenie
Fluoryzacja zębów.

Wskazania
Bezbarwny preparat do fluoryzacji Clinpro Clear jest wskazany w leczeniu
nadwrażliwości zębów.

Przeciwwskazania
Nieznane.

Przewidziani użytkownicy
Wykwalifikowani lekarze stomatolodzy, np. stomatolodzy ogólni, asystenci
i higieniści stomatologiczni dysponujący teoretyczną i praktyczną wiedzą
z zakresu stosowania produktów stomatologicznych.

Docelowa populacja pacjentów
Docelowa populacja pacjentów obejmuje dzieci, młodzież i dorosłych
zgodnie z zaleceniami stomatologa, chyba że stan pacjenta, taki jak alergia
na wyrób, ogranicza jego zastosowanie.

Korzyść kliniczna
Leczenie nadwrażliwości zębów.

Środki ostrożności i ostrzeżenia
Dla pacjentów
Po aplikacji bezbarwnego preparatu do fluoryzacji Clinpro Clear pacjent
powinien zaprzestać na 24 godziny stosowania innych, przepisanych przez
lekarza preparatów zawierających fluor (np. żele, płukanki).

Dla personelu stomatologicznego
Nie stosować u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na produkt lub
jego składniki. W celu ograniczenia ilości połkniętego preparatu należy
stosować tylko taką ilość produktu, aby uzyskać cienką warstwę w miejscu
poddawanym zabiegowi.
Kartę charakterystyki (SDS) 3M / Informacje dotyczące bezpieczeństwa
(SIS) można pobrać ze strony www.3M.com lub otrzymać za pośrednictwem
lokalnego przedstawiciela firmy.

Instrukcje użytkowania
Ogólne instrukcje nakładania:
1. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed nałożeniem preparatu zęby

powinny być czyste i wolne od nadmiaru śliny.
2. Przycisnąć opakowanie jednostkowe L-Pop™ kciukiem i palcem

wskazującym, by całkowicie opróżnić zbiorniczek, wyciskając produkt
na załączoną płytkę dozującą.

3. Wyjąć z opakowania pędzelek do aplikacji, lekko pociągając za trzonek.
4. Przy użyciu pędzelka do aplikacji nanieść produkt na zęby. W razie

potrzeby ponownie nałożyć preparat na pędzelek. Zużycie całości
produktu nie jest konieczne. Zastosować wystarczającą ilość produktu,
aby stworzyć cienką warstwę w miejscu poddawanym zabiegowi.

5. Nie spłukiwać po aplikacji. Można zaobserwować przezroczystą
warstwę na zębach.

6. Powłoka fluorkowa będzie się stopniowo ścierała. Aby uzyskać
maksymalną korzyść, należy poinstruować pacjenta, że nie należy jeść,
pić i płukać ust przez co najmniej 15 minut po aplikacji.

Warunki przechowywania
Ten produkt należy przechowywać i stosować w temperaturze pokojowej.
Okres przechowywania w temperaturze pokojowej wynosi 24 miesiące.
Temperatura otoczenia będąca stale powyżej 27°C/80°F lub poniżej
10°C/50°F może skrócić okres przydatności. Nie zamrażać ani nie
narażać na działanie wysokich temperatur. Data ważności jest podana na
opakowaniu zewnętrznym.

Postępowanie po użyciu
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Właściwie
zutylizować zużyty lub zanieczyszczony produkt, aby uniknąć zagrożenia
dla zdrowia w wyniku niewłaściwego postępowania.

Skład
Substancja słodząca, fluorek sodu, kwas poliakrylowy, sól fosforowa,
środek buforujący

Karta charakterystyki i utylizacja
Informacje dotyczące utylizacji i składu produktu znajdują się w karcie
charakterystyki / informacjach dotyczących bezpieczeństwa (dostępne na
stronie www.3M.com lub u lokalnego przedstawiciela firmy).
Utylizować zgodnie z lokalnymi lub regionalnymi przepisami.
Należy zwrócić szczególną uwagę na usuwanie zanieczyszczonych
odpadów, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia w wyniku
niewłaściwego postępowania.

Informacja dla klienta
Poważne wypadki, które nastąpiły przy użyciu wyrobu, należy zgłaszać
firmie 3M oraz odpowiedniemu, kompetentnemu organowi (UE) lub
lokalnemu organowi regulacyjnemu.

Nikt nie jest upoważniony do udzielania informacji różniących się od zawartych
w niniejszej instrukcji.

Słownik symboli

Nazwa symbolu Symbol Opis symbolu

Wytwórca Wskazuje wytwórcę wyrobu
medycznego. Źródło: ISO 15223,
5.1.1

Autoryzowany
przedstawiciel
we Wspólnocie
Europejskiej / Unii
Europejskiej

Wskazuje autoryzowanego
przedstawiciela we Wspólnocie
Europejskiej / Unii Europejskiej.
Źródło: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EU i/lub 2014/30/EU

Data produkcji Wskazuje datę wyprodukowania
wyrobu medycznego. ISO 15223,
5.1.3

Użyć do daty Wskazuje datę, po której wyrób
medyczny nie powinien być
używany. ISO 15223, 5.1.4

Kod partii Wskazuje kod partii nadany
przez wytwórcę, umożliwiający
identyfikację partii lub serii.
Źródło: ISO 15223, 5.1.5

Numer katalogowy Wskazuje numer katalogowy
nadany przez wytwórcę, tak że
można zidentyfikować wyrób
medyczny. Źródło: ISO 15223,
5.1.6

Dopuszczalna
temperatura

Wskazuje zakres temperatury,
na którą wyrób medyczny może
być bezpiecznie narażony. ISO
15223, 5.3.7

Nie używać
powtórnie

Wskazuje wyrób medyczny
przeznaczony tylko do
jednorazowego użytku. Źródło:
ISO 15223, 5.4.2



Zapoznać się
z instrukcją
użytkowania lub
z elektroniczną
instrukcją
użytkowania

Wskazuje, że użytkownik
powinien zapoznać się z
instrukcją używania. Źródło: ISO
15223, 5.4.3

Wyrób medyczny Wskazuje, że przedmiot jest
wyrobem medycznym. Źródło:
ISO 15223, 5.7.7

Unikalny
identyfikator
wyrobu

Wskazuje nośnik, który zawiera
informacje o unikalnym
identyfikatorze wyrobu. Źródło:
ISO 15223, 5.7.10

Importer Wskazuje podmiot importujący
wyrób medyczny w danej
lokalizacji. Źródło: ISO 15223,
5.1.8

Znak UKCA Wskazuje zgodność ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami i/lub
dyrektywami w Zjednoczonym
Królestwie (UK), dla produktów
wprowadzanych na rynek
w Wielkiej Brytanii (GB).

Autoryzowany
przedstawiciel w
Szwajcarii

Wskazuje autoryzowanego
przedstawiciela w Szwajcarii.
Źródło: Swissmedic.ch

Znak CE Wskazuje zgodność ze
wszystkimi obowiązującymi
rozporządzeniami lub
dyrektywami UE w sprawie
wyrobów medycznych.

Zielony Punkt Oznacza wkład finansowy w
krajowy podmiot zajmujący się
odzyskiem opakowań zgodnie
z unijną dyrektywą 94/62 i
odpowiednimi przepisami
krajowymi. Packaging Recovery
Organization Europe.

Tektura niefalista Wskazuje, że opakowanie
produktu jest wykonane z
niefalowanej płyty pilśniowej.
Dziennik Urzędowy WE; Decyzja
Komisji (97/129/WE)

Dawka jednostkowa
L-Pop™

Wskazuje dawkę jednostkową
L-Pop™

Więcej informacji można znaleźć na stronie HCBGregulatory.3M.com

UROMÂNĂ

Descriere produs
Tratamentul cu fluorură 3M™ Clinpro™ Clear este un tratament pe bază de
apă cu fluorură de sodiu de 2,1%, care se aplică local pe smalț și dentină
pentru tratamentul dinților hipersensibili. Tratamentul cu fluorură Clinpro
Clear conține 9.500 ppm fluorură, precum și adaos de calciu, fosfat și xilitol.
Acest produs este furnizat în ambalaje unidoză L-Pop™ ce conțin 0,5 ml
(0,5 grame) de lac de acoperire.

Utilizare indicată
Acoperire fluorată a dinților.

Indicații de utilizare
Tratamentul cu fluorură Clinpro Clear este indicat pentru tratamentul
dinților hipersensibili.

Contraindicații
Nu se cunoaște niciunul.

Utilizatori vizați
Profesioniști specializați în domeniul stomatologiei, cum ar fi: medici
stomatologi generaliști, asistenți/igieniști, care au cunoștințe teoretice și
practice despre utilizarea produselor stomatologice.

Categorii de pacienți vizați
Categoriile de pacienți vizați includ copii, adolescenți și adulți, după cum
este recomandat de medicul stomatolog, cu excepția cazului în care
o afecțiune a pacientului, cum ar fi o alergie cunoscută la dispozitiv,
limitează utilizarea.

Beneficii clinice
Tratamentul hipersensibilității dentare.

Măsuri de precauție și avertismente
Pentru pacienți
Întrerupeţi utilizarea de către pacient a altor preparate prescrise care
conţin fluor (adică, geluri, apă de gură) timp de 24 de ore după aplicarea
trataemtnului cu fluor Clinpro Clear.

Pentru personalul stomatologic
A se evita utilizarea la pacienții care pot avea hipersensibilitate cunoscută
la produs sau la ingredientele sale. Pentru a limita ingerarea, utilizați doar
o cantitate de produs suficientă pentru a aplica un strat subțire pe zona de
tratament vizată.
Fișa cu date de securitate (FDS)/fișa de informații de securitate (FIS)
3M poate fi consultată de la următoarea adresă web www.3M.com sau
contactați reprezentantul local.

Instrucțiuni de utilizare
Instrucțiuni generale de aplicare:
1. Pentru rezultate optime, dinții trebuie să fie curați și fără exces de salivă

înainte de aplicare.
2. Apăsați ambalajul L-Pop™ de unică folosință folosind degetul mare și

arătătorul pentru a stoarce complet produsul din rezervor și în puțul de
distribuire atașat.

3. Scoateți periuța aplicatoare din ambalaj trăgând ușor de mâner.
4. Cu ajutorul periuței aplicatoare, aplicați produsul pe dinți. Reîncărcați

periuța la nevoie. Nu este necesar să utilizați tot produsul furnizat.
Utilizați o cantitate suficientă de produs pentru a forma un strat pe zona
de tratament dorită.

5. După aplicare, nu clătiți. Este posibil să observați un strat transparent
pe dinți.

6. Stratul de fluorură se va uza treptat. Pentru a obține beneficii maxime,
vă rugăm să informați pacientul să evite alimentele, băuturile și
spălăturile bucale timp de cel puțin 15 minute după aplicare.

Condiții de depozitare
Acest produs trebuie păstrat și utilizat la temperatura ambiantă. Durata
de valabilitate la temperatura ambiantă este de 24 de luni. Temperaturile
ambiante care sunt frecvent peste 27°C/80°F sau sub 10°C/50°F pot
reduce durata de valabilitate a produsului. A nu se congela sau expune la
căldură extremă. Consultați ambalajul exterior pentru data expirării.

Manipulare după utilizare
Acest produs este de unică folosință. Eliminați corect produsele utilizate
sau contaminate pentru a evita riscurile asupra sănătății ca urmare a
manipulării necorespunzătoare.

Ingrediente
Îndulcitor, fluorură de sodiu, acid poliacrilic, sare de fosfat, tampon

Fișă tehnică de securitate și eliminare
Consultați fișa cu date de securitate/fișa cu informații de securitate a
produsului (disponibilă pe pagina web www.3M.comsau la reprezentantul
local) pentru informații privind eliminarea.
A se elimina în conformitate cu reglementările locale sau regionale.
Acordați o atenție deosebită eliminării deșeurilor contaminate pentru a evita
riscurile pentru sănătate determinate de manipularea necorespunzătoare.

Informații pentru clienți
Vă rugăm să raportați un incident grav care apare în legătură cu dispozitivul,
reprezentanților 3M și autorității competente la nivel local (UE) sau autorității
locale de reglementare.
Nicio persoană nu este autorizată să ofere informații care se abat de la
informațiile furnizate în această fișă cu instrucțiuni.

Glosar simboluri

Semnificație
simbol

Simbol Descriere și referință

Producător Indică producătorul dispozitivului
medical. Sursă: ISO 15223,
5.1.1

Reprezentant
autorizat în
Comunitatea
Europeană/Uniunea
Europeană

Indică reprezentantul autorizat
în Comunitatea Europeană/
Uniunea Europeană. Sursă: ISO
15223, 5.1.2, 2014/35/UE și/sau
2014/30/UE

Data de fabricație Indică data de fabricație a
dispozitivului medical. ISO
15223, 5.1.3

Data limită de
utilizare

Indică data după care
dispozitivul medical nu trebuie
utilizat. ISO 15223, 5.1.4

Cod de lot Indică codul de lot al
producătorului astfel încât lotul
să poată fi identificat. Sursă: ISO
15223, 5.1.5

Număr de catalog Indică numărul de catalog al
producătorului astfel încât
dispozitivul medical să poată fi
identificat. Sursă: ISO 15223,
5.1.6

Limita de
temperatură

Indică limitele de temperatură
la care dispozitivul medical
poate fi expus în siguranţă. ISO
15223, 5.3.7

A nu se reutiliza Indică un dispozitiv medical
destinat unei singure utilizări.
Sursă: ISO 15223, 5.4.2

Consultați
instrucțiunile
de utilizare
sau consultați
instrucțiunile
electronice de
utilizare

Indică necesitatea ca utilizatorul
să consulte instrucțiunile de
utilizare. Sursă: ISO 15223,
5.4.3

Dispozitiv medical Indică faptul că articolul este un
dispozitiv medical. Sursă: ISO
15223, 5.7.7

Identificatorul unic
al dispozitivului

Indică un element care conține
informații privind identificatorul
unic al dispozitivului. Sursă: ISO
15223, 5.7.10

Importator Indică entitatea care importă
dispozitivul medical în zona
respectivă. Sursă: ISO 15223,
5.1.8

Marca UKCA Atestă conformitatea cu toate
reglementările și/sau directivele
aplicabile în Regatul Unit (UK),
pentru produsele introduse pe
piața din Marea Britanie (GB).

Reprezentant
autorizat elvețian

Indică reprezentantul autorizat în
Elveția. Sursă: Swissmedic.ch

Marcajul CE Indică conformitatea cu toate
directivele și reglementările
aplicabile ale Uniunii Europene
privind dispozitivele medicale.

Marca Punctul
Verde

Indică o contribuție financiară la
compania națională de recuperare
a deșeurilor de ambalaje
conform Directivei europene
nr. 94/62 și legislației naționale
corespunzătoare. Organizația
de recuperare a ambalajelor din
Europa.

Panou din fibre de
lemn neondulat

Indică faptul că materialul din
carton este reciclabil. Jurnalul
Oficial al CE; Decizia Comisiei
(97/129/CE)

Doză unică
L-Pop™

Indică doza unică L-Pop™

Pentru mai multe informații, consultați HCBGregulatory.3M.com

PSLOVENSKY

Opis produktu
Číre ošetrenie fluoridom 3M™ Clinpro™ je na vode založený povlak obsahujúci
2,1 % fluoridu sodného, ktorý sa lokálne nanáša na sklovinu a dentín na liečbu
precitlivených zubov. Číre ošetrenie fluoridom Clinpro obsahuje 9 500 ppm
fluoridu, ako aj pridaný vápnik, fosfát a xylitol. Tento produkt sa dodáva
v baleniach jednotkovej dávky L-Pop™ obsahujúcich 0,5 ml (0,5 gramu)
fluoridového povlaku.

Účel použitia
Fluoridovaný povlak na zuby.

Indikácie na použitie
Číre ošetrenie fluoridom Clinpro je určené na liečbu precitlivených zubov.

Kontraindikácie
Nie sú známe žiadne.

Určení používatelia
Stomatologickí pracovníci s príslušným vzdelaním, t. j. všeobecní zubní
lekári, dentálni asistenti/hygienici, ktorí majú teoretické aj praktické znalosti
o používaní dentálnych produktov.

Cieľová skupina pacientov
Cieľová skupina pacientov zahŕňa deti, mladistvých a dospelých podľa
odporúčania zubného lekára s výnimkou zdravotného stavu pacienta (napríklad
známa alergia), ktorý neumožňuje použitie týchto pomôcok.

Klinický prínos
Liečba precitlivenosti zubov.

Bezpečnostné upozornenia a výstrahy
Pre pacientov
Po aplikácii číreho ošetrenia fluoridom Clinpro vysaďte na 24 hodín používanie
iných predpísaných fluoridových prípravkov (napr. gélov, ústnych vôd).

Pre stomatologický personál
Vyhnite sa používaniu u pacientov, u ktorých sa môže vyskytnúť známa
precitlivenosť na produkt alebo jeho zložky. Aby sa znížila možnosť požitia, na
požadovanej ošetrovanej oblasti používajte iba množstvo produktu dostatočné
na vytvorenie tenkého povlaku.
Kartu bezpečnostných údajov (Safety Data Sheet, SDS)/karty s bezpečnostnými
informáciami (Safety Information Sheet, SIS) spoločnosti 3M môžete získať na
webovej stránke www.3M.com alebo kontaktovaním miestnej pobočky.

Návod na použitie
Všeobecné pokyny na aplikáciu:
1. Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, majú byť zuby pred aplikáciou čisté

a bez nadmerného množstva slín.
2. Stlačte jednorazové balenie L-Pop™ pomocou palca a ukazováka tak, aby

ste úplne vytlačili produkt zo zásobníka a do pripojenej dávkovacej jamky.
3. Vyberte aplikačnú kefku z balenia jemným potiahnutím za rukoväť.
4. Pomocou aplikačnej kefky naneste produkt na zuby. Podľa potreby znova

naplňte aplikačnú kefku. Nie je potrebné použiť celý dodaný produkt.
Použite dostatok produktu na vytvorenie povlaku na požadovanej
ošetrovanej oblasti.

5. Po aplikácii neoplachujte. Na zuboch môžete vidieť číry povlak.
6. Fluoridový povlak sa postupne opotrebuje. Aby sa dosiahol maximálny

prínos, poučte pacienta, aby sa vyhýbal jedlu, nápojom a ústnym vodám
počas aspoň 15 minút po aplikácii.

Skladovacie podmienky
Tento produkt je určený na uskladnenie a použitie pri izbovej teplote. Lehota
použiteľnosti pri izbovej teplote je 24 mesiacov. Uchovávanie pri okolitej teplote
pohybujúcej sa bežne nad 27 °C/80 °F alebo pod 10 °C/50 °F môže lehotu
použiteľnosti produktu skrátiť. Nezmrazujte ani nevystavujte extrémne vysokým
teplotám. Dátum exspirácie je uvedený na vonkajšom obale.

Manipulácia po použití
Tento produkt je určený len na jednorazové použitie. Použitý alebo
kontaminovaný produkt správnym spôsobom zlikvidujte, aby nedošlo
k ohrozeniu zdravia z dôvodu nesprávnej manipulácie.

Zloženie
Sladidlo, fluorid sodný, kyselina polyakrylová, fosfátová soľ, pufer.

Karta bezpečnostných údajov a likvidácia
Informácie o likvidácii nájdete v karte bezpečnostných údajov/karte
s bezpečnostnými informáciami (k dispozícii na webovej stránke www.3M.com
alebo kontaktovaním miestnej pobočky).
Likvidácia v súlade s miestnymi alebo regionálnymi predpismi.
Venujte osobitnú pozornosť likvidácii kontaminovaného odpadu, aby ste sa vyhli
zdravotným rizikám z dôvodu nesprávnej manipulácie.

Informácie pre zákazníkov
Závažnú udalosť, ktorá sa vyskytne v súvislosti s touto pomôckou, oznámte
spoločnosti 3M a miestnemu kompetentnému orgánu (EÚ) alebo miestnemu
regulačnému orgánu.
Žiadna osoba nie je oprávnená poskytovať akékoľvek informácie odlišné od
informácií uvedených v tomto návode.

Slovník symbolov

Názov symbolu Symbol Opis a zdroj

Výrobca Označuje výrobcu zdravotníckej
pomôcky. Zdroj: ISO 15223, 5.1.1

Splnomocnený
zástupca
v Európskom
spoločenstve/
Európskej únii

Predstavuje splnomocneného
zástupcu v Európskom
spoločenstve/Európskej únii. Zdroj:
ISO 15223, 5.1.2, 2014/35/EÚ a/
alebo 2014/30/EÚ

Dátum výroby Predstavuje dátum výroby
zdravotníckej pomôcky. ISO
15223, 5.1.3

Použiteľný do Uvádza dátum, po uplynutí
ktorého sa tento zdravotnícky
výrobok už nesmie používať. ISO
15223, 5.1.4

Číslo šarže Predstavuje označenie šarže
výrobcu, aby bolo možné šaržu
alebo výrobnú dávku identifikovať.
Zdroj: ISO 15223, 5.1.5

Číslo objednávky Predstavuje číslo objednávky
výrobcu, aby bolo možné
zdravotnícku pomôcku
identifikovať. Zdroj: ISO 15223,
5.1.6

Teplotný limit Označuje medzné hodnoty teplôt,
ktorým je zdravotnícky výrobok
možné bezpečne vystaviť. ISO
15223, 5.3.7

Žiadne opätovné
použitie

Označuje zdravotnícku pomôcku,
ktorá je určená len na jedno
použitie. Zdroj: ISO 15223, 5.4.2

Prečítajte si návod
na použitie alebo
elektronický návod
na použitie

Označuje, že používateľ si musí
preštudovať pokyny v návode
na používanie. Zdroj: ISO 15223,
5.4.3

Zdravotnícka
pomôcka

Informuje o tom, že tento výrobok
je zdravotníckou pomôckou. Zdroj:
ISO 15223, 5.7.7

Jedinečný
identifikátor
pomôcky

Označuje nosič, ktorý obsahuje
jedinečné identifikačné údaje
pomôcky. Zdroj: ISO 15223,
5.7.10

Importér Označuje právny subjekt, ktorý
je zodpovedný za import tejto
zdravotníckej pomôcky do
regiónu. Zdroj: ISO 15223, 5.1.8

Označenie UKCA Označuje súlad so všetkými
platnými predpismi a/alebo
smernicami v Spojenom kráľovstve
(UK) pre produkty umiestnené na
trh vo Veľkej Británií (GB).

Autorizovaný
zástupca pre
Švajčiarsko

Označuje autorizovaného
zástupcu vo Švajčiarsku. Zdroj:
Swissmedic.ch

Označenie CE Predstavuje zhodu so
všetkými platnými európskymi
normami alebo nariadeniami
o zdravotníckych pomôckach.

Ochranná známka
Green Dot (Zelený
bod)

Predstavuje finančný príspevok
do systému zberu, separovania,
zhodnocovania a recyklácie obalov
v súlade so smernicou EÚ č. 94/62
a príslušných národných zákonov.
Packaging Recovery Organization
Europe.

Nezvlnený kartón Označuje, že kartónový materiál
je možné recyklovať. Úradný
vestník ES, rozhodnutie Komisie
(97/129/ES)

Jednotková dávka
L-Pop™

Označuje jednotkovú dávku
L-Pop™

Viac informácií nájdete na stránke HCBGregulatory.3M.com

QSLOVENŠČINA

Opis izdelka
3M™ Clinpro™ Clear fluoride treatment je prevleka na vodni osnovi, ki vsebuje
2,1 % natrijevega fluorida, namenjena površinskemu nanosu na sklenino in
dentin za zdravljenje preobčutljivih zob. Clinpro Clear fluoride treatment vsebuje
9,500 ppm fluorida ter dodani kalcij, fosfat in ksilitol. Izdelek se dobavlja
zapakiran v enotah za odmerjanje L-Pop™, ki vsebujejo 0,5 ml (0,5 gramov)
fluoridne prevleke.

Predvidena uporaba
Fluorirana zobna prevleka.

Indikacije za uporabo
Clinpro Clear fluoride treatment je indiciran za zdravljenje preobčutljivih zob.

Kontraindikacije
Ni znanih kontraindikacij.

Predvideni uporabniki
Usposobljeno zobozdravstveno osebje, na primer splošni zobozdravniki, tehniki/
higieniki, ki imajo teoretično in praktično znanje uporabe zobnih izdelkov.

Namenski bolniki
Namenski bolniki vključujejo otroke, najstnike in odrasle v skladu s priporočilom
zobozdravnika, če znana alergija na pripomoček ne omeji njegove uporabe.

Klinične prednosti
Zdravljenje preobčutljivosti zob.

Previdnostni ukrepi in opozorila
Za bolnike
Po nanašanju Clinpro Clear fluoride treatment naj bolnik 24 ur ne uporablja
drugih predpisanih pripravkov s fluoridi (tj. gelov, ustnih vodic).

Za zobozdravstveno osebje
Izogibajte se uporabi pri bolnikih z znano preobčutljivostjo na izdelek ali njegove
sestavine. Z namenom omejevanja zaužitja uporabite le toliko izdelka, da ga bo
dovolj za tanko oblogo na želenem predelu za zdravljenje.
Varnostni list 3M je na voljo na spletni strani www.3M.com, lahko pa se obrnete
tudi na lokalno podružnico.

Navodila za uporabo
Splošna navodila za nanos:
1. Za doseganje najboljših rezultatov naj bodo zobje pred nanosom čisti in

brez odvečne sline.
2. Stisnite enoto za odmerjanje L-Pop™ za enkratno uporabo s palcem in

kazalcem, da v celoti iztisnete izdelek iz zbiralnika v povezano vdolbinico
za doziranje.

3. Vzemite ščetko aplikatorja iz pakiranja tako, da nežno povlečete za ročaj.
4. S pomočjo ščetke aplikatorja nanesite izdelek na zobe. Po potrebi na ščetko

ponovno nanesite izdelek. Pri nanosu ni treba porabiti celotnega izdelka.
Uporabite toliko izdelka, da ga bo dovolj za tanko oblogo na želenem
predelu za zdravljenje.

5. Po nanosu ne izpirajte. Na zobeh bo lahko vidna brezbarvna obloga.
6. Fluoridna prevleka bo sčasoma izginila. Za doseganje najboljših možnih

učinkov naročite bolniku, naj vsaj 15 minut po nanosu ne jé in ne pije ter si
ne izpira ust.

Pogoji shranjevanja
Izdelek je zasnovan za shranjevanje in uporabo pri sobni temperaturi.
Življenjska doba izdelka pri sobni temperaturi je 24 mesecev. Temperature
okolja, ki običajno presegajo 27 °C/80 °F ali pa so nižje od 10 °C/50 °F, lahko
skrajšajo rok uporabnosti izdelka. Ne zamrzujte in ne izpostavljajte visoki
vročini. Rok uporabe je označen na zunanji embalaži.

Ravnanje po uporabi
Ta izdelek je za enkratno uporabo. Ustrezno zavrzite uporabljen ali kontaminiran
izdelek, da preprečite zdravstvene težave zaradi neustreznega ravnanja.

Sestavine
Sladilo, natrijev fluorid, poliakrilna kislina, fosfatna sol, pufer

Varnostni listi in odlaganje
Glejte varnostne liste (na voljo na spletni strani www.3M.com ali v lokalni
podružnici), kjer boste našli informacije o odlaganju in vsebini.
Za odlaganje v skladu z lokalnimi ali regionalnimi pravilniki.
Bodite še posebej pozorni na odlaganje kontaminiranih odpadkov, da se
izognete nevarnosti za zdravje zaradi neustreznega ravnanja.

Informacije o strankah
Če pride do incidenta v povezavi z napravo, obvestite družbo 3M in pristojni
lokalni organ (EU).
Nobena oseba nima pooblastila za zagotavljanje informacij, ki bi se kakorkoli
razlikovale od informacij na tem listu z navodili.

Slovar simbolov

Naziv simbola Simbol Opis in referenca

Proizvajalec Označuje proizvajalca
medicinskega pripomočka. Vir:
ISO 15223, 5.1.1

Pooblaščeni
zastopnik v
Evropski skupnosti/
Evropski uniji

Označuje pooblaščenega
zastopnika v Evropski skupnosti/
Evropski uniji. Vir: ISO 15223,
5.1.2, 2014/35/EU, in/ali 2014/30/
EU

Datum izdelave Označuje datum izdelave
medicinskega pripomočka. ISO
15223, 5.1.3

Uporabno do Označuje datum, po katerem se
medicinski pripomoček ne sme
več uporabljati. ISO 15223, 5.1.4

Številka serije Označuje proizvajalčevo kodo
serije, ki omogoča identifikacijo
serije ali partije. Vir: ISO 15223,
5.1.5

Kataloška številka Označuje proizvajalčevo kataloško
številko, ki omogoča identifikacijo
medicinskega pripomočka. Vir:
ISO 15223, 5.1.6

Temperaturna meja Označuje temperaturne meje,
znotraj katerih je mogoče
varno uporabljati medicinski
pripomoček. ISO 15223. 5.3.7

Ne ponovno
uporabljati

Označuje medicinski pripomoček,
ki je namenjen samo za enkratno
uporabo. Vir: ISO 15223, 5.4.2

Glejte navodila
za uporabo ali
elektronska
navodila za uporabo

Označuje potrebo, da uporabnik
prebere navodila za uporabo. Vir:
ISO 15223, 5.4.3

Medicinski
pripomoček

Označuje, da je enota medicinski
pripomoček. Vir: ISO 15223, 5.7.7

Edinstveni
identifikator
pripomočka

Označuje nosilec, ki vsebuje
informacije o edinstvenem
identifikatorju pripomočka. Vir:
ISO 15223, 5.7.10

Uvoznik Označuje entiteto, ki uvaža
medicinski pripomoček na
ustrezno lokacijo. Vir: ISO 15223,
5.1.8

Oznaka UKCA Označuje skladnost z vsemi
veljavnimi predpisi in/ali
direktivami v Združenem kraljestvu
(ZK) za izdelke, dane na trg v Veliki
Britaniji (VB).

Pooblaščeni
zastopnik v Švici

Označuje pooblaščenega
zastopnika v Švici. Vir:
Swissmedic.ch

Znak CE Označuje skladnost z vsemi
veljavnimi uredbami ali
direktivami Evropske unije o
medicinskih pripomočkih.

Znak Zelena pika Označuje finančni prispevek za
državno podjetje za predelavo
odpadkov v skladu z Evropsko
direktivo št. 94/62 in ustreznim
državnim zakonom. Evropska
organizacija za recikliranje ovojnine.

Nevalovita vlaknena
plošča

Označuje, da je kartonski material
primeren za recikliranje. Uradni
list ES-a; Odločba Komisije
(97/129/ES)

Odmerek enote
L-Pop™

Označuje odmerek enote L-Pop™

Za vec informacij kliknite na: HCBGregulatory.3M.com

OČESKY

Popis výrobku
Čirý fluoridový ošetřující přípravek 3M™ Clinpro™ je povlak na vodní bázi
s obsahem 2,1 % fluoridu sodného, který se lokálně aplikuje na sklovinu
a dentin k ošetření přecitlivělých zubů. Čirý fluoridový ošetřující přípravek
Clinpro obsahuje 9 500 ppm fluoridu a také přidaný vápník, fosfát a xylitol.
Tento produkt se dodává v baleních jednotkové dávky L-Pop™ obsahujících
0,5 ml (0,5 gramu) fluoridového povlaku.

Určený účel použití
Fluoridovaný povlak na zuby.

Indikace pro použití
Čirý fluoridový ošetřující přípravek Clinpro je určen k ošetření
přecitlivělých zubů.

Kontraindikace
Žádné nejsou známé.

Zamýšlení uživatelé
Stomatologičtí pracovníci s příslušným vzděláním, tj. všeobecní zubní lékaři,
asistenti/hygienisté, kteří mají teoretické i praktické znalosti o používání
dentálních výrobků.

Zamýšlená cílová skupina pacientů
Zamýšlená cílová skupina pacientů zahrnuje děti, dospívající a dospělé podle
doporučení zubního lékaře, ledaže by stav pacienta, jako je např. známá alergie
na tento prostředek, omezoval jeho použití.

Klinický přínos
Léčba přecitlivělosti zubů.

Preventivní opatření a varování
Pro pacienty
Po dobu 24 hodin po aplikaci čirého ošetřujícího přípravku Clinpro by pacient
měl přestat používat další obvyklé fluoridové přípravky (např. gely nebo
ústní vody).

Pro personál zubní ordinace
Vyhněte se použití u pacientů, u kterých je známá přecitlivělost na
přípravek nebo jeho složky. Aby se snížila možnost požití, používejte pouze
množství výrobku dostatečné k vytvoření tenkého povlaku na požadované
ošetřované oblasti.
Bezpečnostní list (BL) / bezpečnostní informační list (BIL) společnosti 3M získáte
na webových stránkách www.3M.com nebo se obraťte na místní pobočku.

Návod k použití
Všeobecné pokyny pro aplikaci:
1. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budou zuby před aplikací čisté

a zbavené přebytečných slin.
2. Stiskněte jednorázové balení L-Pop™ tak, že palcem a ukazováčkem zcela

vytlačíte přípravek ze zásobníku do přiložené dávkovací jamky.
3. Aplikační kartáček vyjměte z obalu jemným zatažením za rukojeť.
4. Pomocí aplikačního kartáčku naneste přípravek na zuby. Podle potřeby

dejte na kartáček další množství přípravku. Není nutné použít všechen
dodaný přípravek. Použijte pouze takové množství přípravku, aby se vytvořil
povlak na požadované ošetřované oblasti.

5. Po aplikaci přípravek neoplachujte. Na zubech můžete vidět
průhledný povlak.

6. Fluoridový povlak se postupně setře. Abyste dosáhli maximálního
přínosu, poučte pacienta, aby alespoň 15 minut po aplikaci nejedl, nepil
a nevyplachoval si ústní dutinu.

Skladovací podmínky
Tento výrobek je určen pro skladování a použití při pokojové teplotě. Skladovací
doba při pokojové teplotě je 24 měsíců. Uchovávání při okolní teplotě pohybující
se běžně nad 27 °C / 80 °F nebo pod 10 °C / 50 °F může skladovací dobu
výrobku zkrátit. Nemrazte a nevystavujte vysokým teplotám. Datum expirace
najdete na vnějším obalu.

Manipulace po použití
Tento výrobek je určen pouze k jednorázovému použití. Použitý nebo
kontaminovaný výrobek řádně zlikvidujte, aby nedošlo k ohrožení zdraví
z důvodu nesprávné manipulace.

Složení
Sladidlo, fluorid sodný, kyselina polyakrylová, fosforečnanové soli, pufr

Bezpečnostní listy a likvidace
Informace o likvidaci a složení naleznete v bezpečnostním listu /
bezpečnostních informacích (k dispozici na webových stránkách www.3M.com
nebo se obraťte na místní pobočku).
Likvidace v souladu s místními nebo regionálními předpisy.
Věnujte zvláštní pozornost likvidaci kontaminovaných odpadů, aby se zamezilo
zdravotním rizikům v důsledku nesprávné manipulace.

Informace pro zákazníky
Závažnou událost, která by se vyskytla v souvislosti s tímto prostředkem,
oznamte prosím společnosti 3M a lokálnímu kompetentnímu orgánu (EU) nebo
místnímu regulatornímu orgánu.
Žádná osoba není oprávněna poskytovat informace, které se liší od informací
uvedených v tomto návodu.

Vysvětlivky symbolů

Název symbolu Symbol Popis a reference

Výrobce Označuje výrobce zdravotnického
prostředku. Zdroj: ISO 15223,
5.1.1

Autorizovaný
zástupce
v Evropském
společenství /
Evropské unii

Označuje autorizovaného zástupce
v Evropském společenství /
Evropské unii. Zdroj: ISO 15223,
5.1.2, 2014/35/EU a/nebo
2014/30/EU

Datum výroby Zobrazí datum výroby lékařského
produktu. ISO 15223, 5.1.3

Použitelné do Zobrazuje datum, po kterém
se lékařský produkt už nesmí
používat. ISO 15223, 5.1.4

Číslo šarže Označuje číslo šarže výrobce, aby
bylo možné identifikovat šarži
nebo položku. Zdroj: ISO 15223,
5.1.5

Katalogové číslo Označuje katalogové číslo
výrobce, aby bylo možné
zdravotnický prostředek
identifikovat. Zdroj: ISO 15223,
5.1.6

Teplotní limit Označuje teplotní hraniční
hodnoty, kterým může být
lékařský produkt bezpečně
vystaven. ISO 15223, 5.3.7

Žádné opakované
použití

Označuje zdravotnický prostředek,
který je určen pouze k jednomu
použití. Zdroj: ISO 15223, 5.4.2

Podívejte se
do návodu k
použití nebo do
elektronického
návodu k použití

Označuje, že je nutné, aby si
uživatel prostudoval návod k
použití. Zdroj: ČSN EN ISO 15223,
5.4.3

Zdravotnický
prostředek

Označuje, že tento produkt je
zdravotnický prostředek. Zdroj:
ISO 15223, 5.7.7

Unikátní
identifikátor
prostředku

Označuje nosič, který obsahuje
informace o jedinečném
identifikátoru prostředku. Zdroj:
ISO 15223, 5.7.10

Dovozce Označuje právního zřizovatele
zodpovědného za dovoz
zdravotnických prostředků v
místě. Zdroj: ISO 15223, 5.1.8

Označení UKCA Označuje shodu se všemi
příslušnými předpisy a/nebo
směrnicemi platnými ve Spojeném
království (UK) pro výrobky uváděné
na trh ve Velké Británii (GB).

Švýcarský
zplnomocněný
zástupce

Označuje zplnomocněného
zástupce ve Švýcarsku. Zdroj:
Swissmedic.ch

Značka CE Označuje shodu se všemi
nařízeními nebo směrnicemi pro
zdravotnické prostředky, které
jsou platné v Evropské unii.

Ochranná značka
Zelený bod

Zobrazuje finanční příspěvek k
duálnímu systému pro vracení
obalů podle Evropského nařízení
č. 94/62 a příslušných národních
zákonů. Duální systém pro vracení
obalů podle Evropského nařízení.

Bez vlnitých
dřevovláknitých
desek

Označuje, že obal produktu
je vyroben z nevlnité lepenky.
Úřední věstník ES; Rozhodnutí
komise (97/129/ES)

Jednotková dávka
L-Pop™

Označuje jednotkovou dávku
L-Pop™

Více informací najdete na HCBGregulatory.3M.com

!TÜRKÇE

Ürün Açıklaması
3M™ Clinpro™ Şeffaf florür tedavisi, aşırı hassas dişlerin tedavisi için
mineye ve dentine topikal olarak uygulanan %2,1 sodyum florürlü su bazlı
bir kaplamadır. Clinpro Şeffaf florür tedavisi, 9500 ppm florürün yanı sıra ek
kalsiyum, fosfat ve ksilitol içerir. Bu ürün, 0,5 ml (0,5 gram) florür kaplama
içeren birim doz L-Pop™ ambalajlarında sunulur.

Kullanım Amacı
Florürlü diş kaplaması.

Kullanım Endikasyonları
Clinpro Şeffaf florür tedavisi, aşırı hassas dişlerin tedavisi için endikedir.

Kontrendikasyonlar
Bilinen yoktur.

Amaçlanan Kullanıcılar
Dental ürünlerin kullanımı konusunda teorik ve pratik bilgiye sahip eğitimli
genel diş hekimleri, asistanlar/hijyen uzmanları gibi diş alanında uzman kişiler.

Amaçlanan Hasta Popülasyonu
Amaçlanan hasta popülasyonu, bilinen bir alerji nedeniyle cihaz kullanımı
sınırlanmadığı sürece bir diş hekimi tarafından önerildiği şekliyle çocukları,
gençleri ve yetişkinleri kapsar.

Klinik yarar
Aşırı diş hassasiyetinin tedavisi.

Önlemler ve Uyarılar
Hastalar İçin
Clinpro Şeffaf florür tedavisinin uygulanmasını takip eden 24 saat
boyunca hastanın reçeteyle verilen başka florür preparatları (ör. jeller,
gargaralar) kullanmayın.

Diş Personeli için
Ürüne veya içeriğindeki maddelere karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen
hastalarda kullanmaktan kaçının. Ürünün yutulmasını önlemek için, yalnızca
istenen tedavi bölgesinin üzerinde ince bir kaplama oluşturmaya yeterli
miktarda ürün kullanın.
3M Güvenlik Veri Formu (SDS)/Güvenlik Bilgi Formu (SIS) www.3M.com
adresinden veya yerel temsilcinizden temin edilebilir.

Kullanma Talimatları
Genel uygulama talimatları:
1. En iyi sonuç için, uygulama öncesinde dişler temiz olmalı ve fazla

tükürükten arındırılmış olmalıdır.
2. Başparmağınızı ve işaret parmağınızı kullanarak ürünün tamamını hazneden

dışarıya takılı uygulama kabının içine sıkmak için tek kullanımlık L-Pop™
ambalajına bastırın.

3. Aplikatör fırçasını, sapından hafifçe çekerek ambalajından çıkarın.
4. Aplikatör fırçasını kullanarak ürünü dişlere uygulayın. Gerektiği şekilde

fırçayı yeniden doldurun. Sağlanan ürünün tamamının kullanılması gerekli
değildir. İstenen tedavi bölgesinin üzerinde bir kaplama oluşturmaya yeterli
miktarda ürün kullanın.

5. Uygulamadan sonra yıkamayın. Diş üzerinde şeffaf bir
kaplama görebilirsiniz.

6. Florür kaplama yavaş yavaş çıkacaktır. Maksimum fayda elde etmek için
hastaya uygulamadan sonra en az 15 dakika boyunca yiyecek, içecek ve
ağız gargaralarından uzak durması gerektiğini belirtin.

Saklama Koşulları
Bu ürün, oda sıcaklığında saklanmak ve kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Oda sıcaklığında raf ömrü 24 aydır. Düzenli olarak 27°C/80°F üstünde veya
10°C/50°F altında ortam sıcaklıklarında kalması raf ömrünü kısaltabilir.
Dondurmayın ya da aşırı ısıya maruz bırakmayın. Son kullanma tarihi dış
ambalajda mevcuttur.

Kullanım Sonrası İşlemler
Bu ürün yalnızca tek kullanımlıktır. Hatalı kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek
sağlıkla ilgili olası risklerin önüne geçmek için, kullanılmış veya kontamine
olmuş ürünü doğru şekilde imha edin.

İçindekiler
Tatlandırıcı, sodyum florür, poliakrilik asit, fosfat tuzu, tampon

Güvenlik Veri Formu ve İmha
İmha ve içerik bilgileri için (www.3M.com adresinde bulunur veya
yerel temsilcinizle iletişime geçin) Güvenlik Veri Formu/Güvenlik Bilgi
Formunu inceleyin.
Yerel veya bölgesel düzenlemelere uygun olarak imha edilmelidir.
Hatalı uygulamalardan kaynaklanabilecek sağlık risklerinin önüne geçmek için
kontamine atıkların imhasına özellikle özen gösterin.

Müşteri Bilgileri
Cihaz ile ilgili olarak meydana gelen ciddi vakaları 3M şirketine ve yetkili yerel
makama (AB) veya yerel düzenleyici makama bildirin.
Hiç kimse, bu talimat formundakilerden farklı bilgi vermeye yetkili değildir.

Sembol Sözlüğü

Sembol Adı Sembol Açıklama ve Referans

Üretici Tıbbi cihaz üreticisini belirtir.
Kaynak: ISO 15223, 5.1.1

Avrupa
Topluluğu’ndaki/
Avrupa Birliği’ndeki
Yetkili Temsilci

Avrupa Topluluğu’ndaki/Avrupa
Birliği’ndeki yetkili temsilciyi
belirtir. Kaynak: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EU ve/veya 2014/30/EU

Üretim Tarihi Tıbbi cihazın üretildiği tarihi
belirtir. ISO 15223, 5.1.3

Son kullanma tarihi Tıbbi cihazın, hangi tarihten sonra
kullanılmaması gerektiğini belirtir.
ISO 15223, 5.1.4

Seri kodu Seri veya lotun tanımlanabilmesi
için üreticinin seri kodunu belirtir.
Kaynak: ISO 15223, 5.1.5

Katalog numarası Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi
için üreticinin katalog numarasını
belirtir. Kaynak: ISO 15223, 5.1.6

Sıcaklık sınırı Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde
çalışması için öngörülen sıcaklık
sınırı değerlerini belirtir. ISO
15223, 5.3.7

Tekrar
kullanmayınız

Sadece tek kullanımlık olarak
tasarlanan bir tıbbi cihazı belirtir.
Kaynak: ISO 15223, 5.4.2

Kullanım
talimatlarına
başvurun veya
elektronik kullanım
talimatlarına
başvurun

Kullanıcının kullanım talimatlarına
başvurması gerektiğini belirtir.
Kaynak: ISO 15223, 5.4.3

Tıbbi cihaz Ürünün, tıbbi cihaz olduğunu
belirtir. Kaynak: ISO 15223, 5.7.7

Benzersiz cihaz
kimliği

Benzersiz cihaz kimliği bilgileri
içeren bir taşıyıcıyı belirtir.
Kaynak: ISO 15223, 5.7.10

İthalatçı Yerel olarak tıbbi cihazı ithal
eden firmayı belirtir. Kaynak: ISO
15223, 5.1.8

UKCA İşareti Britanya’da satışa sunulan ürünler
için, Birleşik Krallık’ta geçerli
olan tüm düzenlemelere ve/veya
direktiflere uygunluğu belirtir.

İsviçre Yetkili
Temsilcisi

İsviçredeki yetkili temsilciyi
gösterir. Kaynak: Swissmedic.ch

CE İşareti Tüm geçerli Avrupa Birliği
Tıbbi Cihaz Mevzuatlarına ve
Direktiflerine uygunluğu belirtir.

Yeşil Nokta Markası 94/62 sayılı AB Direktifi ve ulusal
yasal düzenlemelerde tanımlanan
şekilde, ulusal geri kazanım
sistemine maddi katkı sağlanıldığını
belirtir. Avrupa Ambalaj Geri
Kazanım Kuruluşu.

Oluklu olmayan lif
levha

Ürün ambalajının oluklu olmayan
lif levhadan üretildiğini belirtir. AT
Resmi Gazetesi; Komisyon Kararı
(97/129/EC)

Birim doz L-Pop™ Birim doz L-Pop™’u belirtir

Daha fazla bilgi için bkz. HCBGregulatory.3M.com

REESTI

Toote kirjeldus
3M™ Clinpro™ läbipaistev fluoriidiravi on 2,1% naatriumfluoriidiga veepõhine
kate, mis kantakse ülitundlike hammaste töötluseks paikselt emaili ja dentiini
peale. Clinpro läbipaistev fluoriidiravi sisaldab 9 500 ppm fluoriidi, samuti on
lisatud kaltsiumi, fosfaati ja ksülitooli. Seda toodet tarnitakse üheannuselistes
L-Pop™ pakendites, mis sisaldavad 0,5 ml (0,5 grammi) fluoriidkatet.

Ettenähtud kasutamine
Fluoritud hambakate.

Näidustused kasutamiseks
Clinpro läbipaistev fluoriidiravi on näidustatud ülitundlike hammaste töötluseks.

Vastunäidustused
Pole ühtki teada.

Ettenähtud kasutajad
Kvalifitseeritud hambaravitöötajad, s.t üldhambaarstid, assistendid/
hügienistid, kellel on teoreetilised ja praktilised teadmised hambaravitoodete
kasutamise kohta.

Ettenähtud patsiendirühm
Ettenähtud patsiendirühm hõlmab lapsi, teismelisi ja täiskasvanuid hambaarsti
soovituste kohaselt, välja arvatud juhul, kui kasutamist piirab patsiendi seisund,
nagu näiteks teadaolev allergia seadme suhtes.

Kliiniline kasu
Hammaste ülitundlikkuse ravi.

Ettevaatusabinõud ja hoiatused
Patsientidele
Lõpetage pärast Clinpro läbipaistva fluoriidiravi pealekandmist 24 tunniks teiste
määratud fluoriidipreparaatide (s.t geelide, loputusvedelike) kasutamine.

Hambaravi personalile
Vältige kasutamist patsientidel, kellel võib olla teadaolev ülitundlikkus toote või
selle koostisainete suhtes. Allaneelamise piiramiseks kasutage toodet ainult
niipalju, et moodustada soovitud ravipiirkonnale õhuke kate.
3M ohutuskaardi (SDS) / ohutuse teabelehe (SIS) saab hankida aadressilt
www.3M.com või võtke ühendust oma kohaliku esindusega.

Kasutusjuhend
Üldised pealekandmise juhised:
1. Parimate tulemuste saamiseks peavad hambad enne pealekandmist olema

puhtad ja vabad ülemäärasest süljest.
2. Vajutage ühekordselt kasutatavat L-Pop™ pakendit pöialt ja nimetissõrme

kasutades, selleks et pigistada toode täielikult reservuaarist välja ja
juuresoleva doseerimissüvendi sisse.

3. Eemaldage pealekandmishari pakendist õrnalt käepidemest tõmmates.
4. Kandke pealekandmisharja kasutades toode hammastele peale.

Vajaduse korral täitke hari uuesti. Kogu pakutava toote kasutamine pole
vajalik. Kasutage piisavalt toodet, selleks et soovitud ravipiirkonnale
kate moodustada.

5. Pärast pealekandmist ärge loputage. Te võite hammaste peal läbipaistvat
katet näha.

6. Fluoriidkate kulub järk-järgult maha. Maksimaalse kasu saavutamiseks
juhendage palun patsienti, et ta väldiks toitu, jooke ja suu loputamist
vähemalt 15 minuti jooksul pärast pealekandmist.

Hoiutingimused
Käesolev toode on mõeldud hoidmiseks ja kasutamiseks toatemperatuuril.
Säilivusaeg toatemperatuuril on 24 kuud. Ümbruskonna temperatuurid, mis on
tavaliselt kõrgemad kui 27 °C / 80 °F või madalamad kui 10 °C / 50 °F, võivad
säilivusaega lühendada. Ärge laske külmuda ega jätke äärmusliku kuumuse
mõjuvälja. Vaadake aegumiskuupäeva välispakendilt.

Käitlemine pärast kasutamist
See toode on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kõrvaldage kasutatud
või saastunud toode kasutusest asjakohaselt, selleks et vältida terviseriske
ebaõige käitlemise tõttu.

Koostisained
Magusaine, naatriumfluoriid, polüakrüülhape, fosfaatsool, puhver

Ohutuskaart ja kasutusest kõrvaldamine
Vaadake ohutuskaarti / ohutuse teabelehte (saadaval aadressilt www.3M.com
või võtke ühendust oma kohaliku esindusega), et saada teavet kasutusest
kõrvaldamise ja koostisosade kohta.
Tuleb kasutusest kõrvaldada kooskõlas kohalike või piirkondlike eeskirjadega.
Palun pöörake erilist tähelepanu saastunud jäätmete kasutusest kõrvaldamisele,
selleks et vältida terviseriske ebaõige käitlemise tõttu.

Klienditeave
Palun teavitage seadmega seotud tõsisest ohujuhtumist ettevõtet 3M ja
kohalikku pädevat asutust (EL) või kohalikku reguleerivat asutust.
Ükski isik pole volitatud andma mistahes teavet, mis kaldub kõrvale käesolevas
juhendlehes toodud teabest.

Sümbolite sõnastik

Tingmärgi kirjeldus Sümbol Kirjeldus ja viide

Tootja Tähistab meditsiiniseadme
tootjat. Allikas: ISO 15223, 5.1.1

Volitatud esindaja
Euroopa Ühenduses /
Euroopa Liidus

Tähistab volitatud esindajat
Euroopa Ühenduses / Euroopa
Liidus. Allikas: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EL ja/või 2014/30/EL

Tootmise kuupäev Tähistab kuupäeva, millal
meditsiiniseade toodeti. ISO
15223, 5.1.3

Kõlblikkusaeg Kuupäev, mille möödumisel
meditsiiniseadet ei tohi kasutada.
ISO 15223, 5.1.4

Partii number Tähistab tootja partii nimetust,
mille alusel saab tuvastada partii
või seeria. Allikas: ISO 15223,
5.1.5

Katalooginumber Tähistab tootja katalooginumbrit,
mille alusel saab tuvastada
meditsiiniseadme. Allikas: ISO
15223, 5.1.6

Temperatuuri
piirväärtus

Meditsiiniseadme jaoks ohutu
temperatuuri piirväärtused. ISO
15223, 5.3.7

Mitte
korduskasutada

Tähistab ainult ühekordseks
kasutuseks ette nähtud
meditsiiniseadet. Allikas: ISO
15223, 5.4.2

Lugeda
kasutusjuhiseid
või elektroonilisi
kasutusjuhiseid

Näitab, et kasutaja peab lugema
kasutusjuhendit. Allikas: ISO
15223, 5.4.3

Meditsiiniseade Tähistab seda, et selle
toote puhul on tegemist
meditsiinitootega. Allikas: ISO
15223, 5.7.7

Ainulaadne seadme
identifitseerija

Tähistab kandjat, mis
sisaldab ainulaadset seadme
identifitseerijat. Allikas: ISO
15223, 5.7.10

Maaletooja Tähistab meditsiiniseadme
asukohta importimise eest
vastutavat isikut. Allikas: ISO
15223, 5.1.8

UKCA-märgis Märgib vastavust kõigile
Ühendkuningriigis kohaldatavatele
määrustele ja/või direktiividele,
mõeldud Suurbritannias turule
viidud toodetele.

Šveitsi volitatud
esindaja

Tähistab volitatud esindajat
Šveitsis. Allikas: Swissmedic.ch

CE-märgis Tähistab vastavust kõigile
kohaldatavatele Euroopa Liidu
meditsiinitoodete määrustele ja
direktiividele.

"Märk
„Roheline punkt” "

Tähistab seda, et selle pakendi
taaskasutusse suunamine on
finantseeritud vastavalt Euroopa
määruses nr 94/62 sätestatud ja
vastavate siseriiklike õigusaktidega
reguleeritud põhimõtetele. Euroopa
Tootjavastutuse Organisatsioon.

Kurrutamata
fiiberpapp

Näitab, et toote pakend
on valmistatud siledast
puitkiudplaadist. Euroopa Liidu
Teataja; komisjoni otsus (97/129/
EÜ)

L-Pop™ ühikannus Tähistab L-Pop™ ühikannust

Lisateavet leiate aadressilt HCBGregulatory.3M.com

SLATVIEŠU

Izstrādājuma apraksts
3M™ Clinpro™ bezkrāsains fluorīda apstrādes līdzeklis ir 2,1% nātrija
fluorīda, ūdens bāzes pārklājums, kas tiek likts ārēji uz emaljas un dentīna, lai
ārstētu hiperjutīgus zobus. Clinpro bezkrāsainais fluorīda apstrādes līdzeklis
satur 9500 ppm fluoru, kā arī pievienotu kalciju, fosfātu un ksilītu. Ražotājs
izstrādājumu piedāvā devas vienības L-Pop™ paciņās, kurās ir 0,5 ml
(0,5 grami) fluorīda pārklājuma.

Paredzētais lietojums
Zobu pārklājums ar pievienotu fluorīdu.

Lietošanas indikācijas
Clinpro bezkrāsainais fluorīda apstrādes līdzeklis ir paredzēts hiperjutīgu
zobu ārstēšanai.

Kontrindikācijas
Nav zināmas.

Paredzētie lietotāji
Atbilstošu kvalifikāciju ieguvuši zobārstniecības speciālisti, piemēram,
zobārsti, palīgi/higiēnisti, kuriem ir teorētiskās un praktiskās zināšanas par
zobārstniecības produktu lietošanu.

Paredzētā pacientu populācija
Paredzētajā pacientu populācijā ir bērni, pusaudži un pieaugušie, kā to ieteicis
zobārsts, ja vien pacienta stāvoklis, piemēram, zināma alerģija pret ierīci,
nepieļauj tās lietošanu.

Klīniskās priekšrocības
Zobu hiperjutības ārstēšana.

Piesardzības pasākumi un brīdinājumi
Pacientiem
Citus ieteiktos fluorīdu saturošus preparātus (t.i., gelu, skalojamos līdzekļus)
nedrīkst lietot 24 stundas pēc Clinpro bezkrāsainā fluorīda apstrādes
līdzekļa lietošanas.

Zobārstniecības kabinetu darbiniekiem
Nelietot pacientiem, kam varētu būt zināma hiperjutība pret izstrādājumu vai tā
sastāvdaļām. Lai ierobežotu izstrādājuma norīšanas iespēju, izmantojiet vien tik
daudz, lai vēlamajā apstrādes zonā veidotos plāns pārklājums.
3M drošības datu lapu (DLD)/drošības informācijas lapu (DIS) var iegūt vietnē
www.3M.com vai, sazinoties ar vietējo pārstāvniecību.

Lietošanas instrukcijas
Vispārīgi norādījumi par uzklāšanu
1. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pirms uzklāšanas zobiem vajadzētu būt

tīriem un bez siekalām.
2. Saspiediet vienreizlietojamo L-Pop™ iepakojumu starp īkšķi

un rādītājpirkstu, lai pilnībā izspiestu izstrādājumu pievienotajā
dozēšanas kausiņā.

3. Izņemiet no iepakojuma aplikatora birstīti, uzmanīgi pavelkot aiz roktura.
4. Uzklājiet izstrādājumu uz zobiem ar aplikatora birstīti. Pēc vajadzības

paņemiet papildu devu ar birstīti. Nav obligāti jāizlieto viss paciņā esošais
izstrādājums. Izmantojiet tik daudz izstrādājuma, lai pārklātu vēlamo
apstrādes zonu.

5. Pēc uzklāšanas neskalot. Uz zobiem varētu būt redzams
caurspīdīgs pārklājums.

6. Fluorīda pārklājums pakāpeniski nodils. Lai panāktu maksimālu ieguvumu,
lūdzu, paskaidrojiet pacientam, ka vismaz 15 minūtes pēc uzklāšanas ir
jāaturas no ēdiena, dzērieniem un mutes skalošanas.

Glabāšanas apstākļi
Izstrādājumu paredzēts glabāt un izmantot istabas temperatūrā. Glabāšanas
ilgums istabas temperatūrā ir 24 mēneši. Glabāšanas ilgums var saīsināties, ja
apkārtējās vides temperatūra pastāvīgi pārsniedz 27 °C/80 °F vai ir zemāka par
10 °C/50 °F. Nesasaldēt un nepakļaut pārmērīga karstuma iedarbībai. Derīguma
termiņš ir norādīts uz ārējā iesaiņojuma.

Rīkošanās pēc lietošanas
Šis izstrādājums ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Izmantoto un netīro
izstrādājumu izmetiet atbilstošā veidā, lai mazinātu riskus veselībai.

Sastāvdaļas
Saldinātājs, nātrija fluorīds, poliakrilskābe, fosfāta sāļi, buferšķīdums

Drošības datu lapa un likvidēšana
Informāciju par atkritumu likvidēšanu un sastāvdaļām sk. materiālu
drošības datu lapā (pieejama vietnē www.3M.com vai sazinieties ar
vietējo pārstāvniecību).
Likvidēt saskaņā ar vietējiem vai reģionālajiem noteikumiem.
Pievērsiet īpašu uzmanību piesārņoto atkritumu likvidēšanai, lai izvairītos no
veselības apdraudējuma nepareizas rīkošanās rezultātā.

Klienta informācija
Par visiem nopietnajiem, ar ierīci saistītajiem negadījumiem, lūdzu, ziņojiet
uzņēmumam 3M un vietējai kompetentajai iestādei (ES) vai vietējai
regulatīvajai iestādei.
Nevienai personai nav atļauts sniegt nekādu informāciju, kas atšķiras no šajā
instrukcijā sniegtās informācijas.

Simbolu vārdnīca

Simboli nosaukumā Simbols Apraksts un atsauce

Ražotājs Norāda medicīniskās ierīces
ražotāju. Avots: ISO 15223, 5.1.1

Pilnvarotais
pārstāvis Eiropas
Kopienā/Eiropas
Savienībā

Attiecas uz pilnvaroto pārstāvi
Eiropas Kopienā/Eiropas Savienībā.
Avots: ISO 15223, 5.1.2, 2014/35/
ES un/vai 2014/30/ES

Ražošanas datums Parāda medicīniskā produkta
ražošanas datums. ISO 15223,
5.1.3

Izmantojams līdz Datuma norāde, pēc kura
medicīnisko produktu vairs
nedrīkst izmantot. ISO 15223,
5.1.4

Partijas kods Parāda ražotāja sērijas
apzīmējums, lai varētu noteikt
sēriju vai partiju. Avots: ISO 15223,
5.1.5

Kataloga numurs Norāda ražotāja kataloga numuru,
kas ļauj identificēt medicīnas
ierīci. Avots: ISO 15223, 5.1.6

Temperatūras
robežas

Apzīmē temperatūras
robežvērtības, kurās ir droši
izmantot medicīnisko produktu.
ISO 15223, 5.3.7

Nav paredzēts
atkārtotai lietošanai

Norāda medicīnisku ierīci, kas
paredzēta tikai vienai vienreizējai
lietošanai. Avots: ISO 15223, 5.4.2

Izlasiet lietošanas
norādījumus vai
elektroniskos
lietošanas
norādījumus

Norāda, ka lietotājam ir jāizlasa
lietošanas norādījumi. Avots: ISO
15223, 5.4.3

Medicīniska ierīce Norāda, ka izstrādājums ir
medicīniska ierīce. Avots: ISO
15223, 5.7.7

Unikālais ierīces
identifikators

Norāda informācijas nesēju,
kurā ietverta unikāla ierīces
identifikatora informācija. Avots:
ISO 15223, 5.7.10

Importētājs Norāda uzņēmumu, kas importē
medicīnisko ierīci vietējā tirgū.
Avots: ISO 15223, 5.1.8

UKCA marķējums Apliecina atbilstību visiem
atbilstošajiem normatīvajiem aktiem
un/vai direktīvām Apvienotajā
Karalistē produktiem, kuri paredzēti
pārdošanai Lielbritānijas tirgū.

Šveices pilnvarots
pārstāvis

Norāda pilnvarotu pārstāvi Šveicē.
Avots: Swissmedic.ch

CE zīme Norāda atbilstību visām spēkā
esošajām Eiropas Savienības
Regulām un Direktīvām par
medicīniskajām ierīcēm.

Zaļā punkta
prečzīme

Parāda finansiālo ieguldījumu
duālajā iepakojuma pārstrādes
sistēmā saskaņā ar ES Direktīvu
Nr. 94/62 un atbilstošajiem
nacionālajiem likumiem. Iepakojuma
atjaunošanas organizācija Eiropā.

Negofrētais kartons Norāda, ka izstrādājuma
iepakojums ir izgatavots no
negofrēta šķiedrkartona. Eiropas
Savienības Oficiālais Vēstnesis,
Komisijas lēmums (97/129/EK)

Iekārtas deva
L-Pop™

Norāda iekārtas devu L-Pop™

Papildinformāciju skatiet vietnē HCBGregulatory.3M.com

TLIETUVIŠKAI

Produkto aprašas
„3M™“ „Clinpro™“ skaidrus fluorido preparatas yra 2,1 % natrio fluorido,
vandens pagrindo danga, dengiama ant emalio paviršiaus ir dentino, skirta
itin jautrių dantų gydymui. „Clinpro“ skaidrus fluorido preparato sudėtyje yra
9500 ppm fluorido, taip pat kalcio, fosfato ir ksilitolio. Šis produktas tiekiamas
vienos dozės „L-Pop™“ pakuotėse, kuriose yra 0,5 ml (0,5 g) fluorido dangos.

Numatytoji paskirtis
Fluorido danga dantims.

Naudojimo indikacijos
„Clinpro“ skaidrus fluorido preparatas yra skirtas itin jautrių dantų gydymui.

Kontraindikacijos
Nežinomos.

Numatytieji naudotojai
Parengti odontologijos specialistai, pvz., gydytojai (-os) odontologai (-ės),
asistentai (-ės), burnos higienistai (-ės), kurie turi teorinių ir praktinių žinių apie
odontologinių produktų naudojimą.

Numatytoji pacientų populiacija
Numatytajai pacientų populiacijai priskiriami vaikai, paaugliai ir suaugusieji
pagal odontologo rekomendaciją, išskyrus atvejus, kai paciento būklė, pvz.,
žinoma alergija produktui, riboja naudojimo galimybę.

Klinikinė nauda
Itin jautrių dantų gydymas.

Atsargumo priemonės ir įspėjimai
Pacientams
24 val. po gydymo „Clinpro“ skaidriu fluorido preparatu reikia nenaudoti jokių
kitų paskirtų fluorido preparatų (pvz., gelių, skalavimo skysčių).

Odontologijos srities darbuotojams
Venkite naudoti pacientams, kuriems yra pasireiškęs padidėjęs jautrumas
produktui ar jo sudedamosioms dalims. Siekdami, kad kuo mažiau produkto
patektų į virškinimo sistemą, naudokite jo tik tiek, jog pageidaujamoje gydomoje
srityje susidarytų plona plėvelė.
„3M“ saugos duomenų lapą (SDS) ir (arba) saugos informacijos lapą (SIS)
galima atsisiųsti apsilankius svetainėje www.3M.com arba susisiekus su savo
vietos filialu.

Naudojimo instrukcija
Bendroji naudojimo instrukcija:
1. Siekiant užtikrinti geriausią rezultatą, prieš naudojant produktą dantys turi

būti švarūs, ant jų neturi būti seilių pertekliaus.
2. Kad visiškai išspaustumėte produktą iš talpyklos į pridėtą dozavimo indelį,

spauskite vienkartinę „L-Pop™“ pakuotę nykščiu ir rodomuoju pirštu.
3. Švelniai traukdami rankenėlę, išimkite iš pakuotės aplikavimo šepetėlį.
4. Naudodami aplikavimo šepetėlį, užtepkite produkto ant danties. Prireikus

paimkite šepetėliu dar produkto. Nebūtina sunaudoti viso turimo
produkto. Naudokite tiek produkto, kad pageidaujamoje gydomoje srityje
susidarytų plėvelė.

5. Po naudojimo produkto nenuskalaukite. Ant dantų gali matytis
skaidri danga.

6. Fluorido danga palaipsniui nusidėvės. Siekiant geriausių rezultatų,
nurodykite pacientui mažiausiai 15 min. po procedūros vengti maisto,
gėrimų ir burnos skalavimo priemonių.

Laikymo sąlygos
Šis produktas skirtas laikyti ir naudoti kambario temperatūroje. Tinkamumo
naudoti laikas kambario temperatūroje – 24 mėnesiai. Nuolat aukštesnė
kaip 27 °C / 80 °F ar žemesnė kaip 10 °C / 50 °F aplinkos temperatūra gali
sutrumpinti tinkamumo naudoti laiką. Neužšaldykite ir nelaikykite dideliame
karštyje. Galiojimo data nurodyta ant išorinės pakuotės.

Tvarkymas po panaudojimo
Šis produktas skirtas naudoti tik vieną kartą. Siekdami išvengti pavojaus
sveikatai dėl netinkamo atliekų tvarkymo, tinkamai išmeskite panaudotą ar
užterštą produktą.

Sudėtis
Saldiklis, natrio fluoridas, poliakrilo rūgštis, fosfatų druskos, buferinis tirpalas

SDS ir šalinimas
Informacija apie šalinimą ir sudėtį pateikta saugos duomenų lape / saugos
informacijos lape (galima rasti svetainėje www.3M.com arba susisiekus su
vietos filialu).
Šalinti pagal vietinius ar regioninius reglamentus.
Būkite ypač dėmesingi išmesdami užterštas atliekas, kad išvengtumėte
pavojaus sveikatai dėl netinkamo tvarkymo.

Informacija klientams
Apie rimtą incidentą, susijusį su produktu, praneškite 3M ir kompetentingajai
vietos institucijai (ES) arba vietos kontrolės įstaigai.
Nė vienas asmuo nėra įgaliotas pateikti informacijos, kuri skiriasi nuo šiame
instrukcijų lape pateikiamos informacijos.

Simbolių žodynėlis

Simbolio
pavadinimas

Simbolis Aprašymas ir referencinis
numeris

Gamintojas Nurodo medicinos priemonės
gamintoją. Šaltinis: ISO 15223,
5.1.1

Įgaliotasis atstovas
Europos Bendrijoje /
Europos Sąjungoje

Nurodo įgaliotąjį atstovą Europos
Bendrijoje / Europos Sąjungoje.
Šaltinis: ISO 15223, 5.1.2, 2014/35/
ES ir (arba) 2014/30/ES

Gamybos data Nurodo medicinos prietaiso
gamybos datą. ISO 15223, 5.1.3

Naudoti iki Nurodoma data, po kurios
medicinos prietaiso naudoti
negalima. ISO 15223, 5.1.4

Partijos kodas Nurodo gamintojo gaminio partijos
kodą, kad būtų galima nustatyti
partiją ar seriją. Šaltinis: ISO
15223, 5.1.5

Katalogo numeris Nurodo gamintojo katalogo numerį,
kad būtų galima identifikuoti
medicinos prietaisą. Šaltinis: ISO
15223, 5.1.6

Temperatūros ribos Nurodomos temperatūros, kurios
poveikis medicinos prietaisui yra
saugus, ribos. ISO 15223, 5.3.7

Nenaudoti
pakartotinai

Nurodo, kad medicinos prietaisas
skirtas vienkartiniam naudojimui.
Šaltinis: ISO 15223, 5.4.2

Vadovautis
naudojimo
instrukcijomis arba
elektroninėmis
naudojimo
instrukcijomis

Nurodo, kad naudotojas privalo
atsižvelgti į naudojimo instrukcijas.
Šaltinis: ISO 15223, 5.4.3

Medicinos priemonė Nurodo, kad gaminys yra
medicinos prietaisas. Šaltinis: ISO
15223, 5.7.7

Unikalus prietaiso
identifikatorius

Nurodo pernešėją, kuriame yra
unikalaus prietaiso identifikatoriaus
informaciją. Šaltinis: ISO 15223,
5.7.10

Importuotojas Nurodo už medicinos priemonės
importą į lokalę atsakingą
subjektą.. Šaltinis: ISO 15223,
5.1.8

UKCA ženklas Nurodo visų produktams,
pateiktiems į rinką Didžiojoje
Britanijoje (DB), taikomų reglamentų
ir (arba) direktyvų Jungtinėje
Karalystėje (JK) atitiktį.

Įgaliotas atstovas
Šveicarijoje

Nurodo įgaliotą atstovą
Šveicarijoje. Šaltinis: Swissmedic.
ch

CE ženklas Nurodo atitikimą Europos Sąjungos
medicinos prietaisų reglamentams
ir direktyvoms.

Žaliojo taško
prekinis ženklas

Nurodo finansinį įnašą į nacionalinę
pakuočių surinkimo sistemą pagal
Europos reglamentą Nr. 94/62 ir
susijusius nacionalinius įstatymus.
Europos pakuočių utilizavimo
organizacija.

Negofruotas
kartonas

Nurodo, kad gaminio pakuotė
pagaminta iš negofruoto kartono
plokštės. ES oficialusis leidinys;
Komisijos sprendimas (97/129/EB)

L-Pop™ vienetinė
dozė

Nurodo vienetinę L-Pop™ dozę

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite HCBGregulatory.3M.com
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